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Sectional matrix systems
Allindividual components are CE marked
Medical Devices Kit for professional use only

Instructions for use

Description

This kit features myRing Forte, a sectional matrix ring that adapts to both teeth of
different crown heights and wide cavity preparations, thanks to its extremities
(myTines Small, myTines Medium and myTines Large). In case of dissimilar tooth
morphologies, the autoclavable and replaceable myTines can be used interchangeably
to enhance matrix adaptation. The kit comprises a selection of myWedge, high-
quality, anatomical interdental plastic wedges. Their hollow V-shape allows them to
compress and adapt to the interproximal anatomy of the teeth, preventing damage
to the papilla. LumiContrast and QuickmatFLEX sectional matrices complete the kit’s
matrix assortment.

Composition

myRing Forte: Stainless steel | myTines: thermoplastic

LumiContrast matrices: Stainless steel | QuickmatFLEX matrices: Titanium
myWedge: thermoplastic

Indications

myQuickmat Forte starter kit is indicated for strong tooth separationin order to create
contact points in the restoration of Class Il cavities. myRing Forte’s anatomically
shaped reusable tines ensure perfect matrix adaptation and myWedge forms the
matrix band to the cervical area of the tooth.

Contraindications
None known.

Side effects
There are no known side effects. Promptly report any serious incident by contacting
your distributor or Polydentia.

Interactions with other medical devices or products
There are no known interactions.

Information for the patient
No information for the patient related to myQuickmat Forte starter kit is necessary.

Preservation and storage
Store in a clean, dry environment away from moisture or excessive humidity.

Warnings

Due to the presence of small and sharp components, the use of a rubber dam is
mandatory to avoid accidental ingestion or aspiration. Always ensure myRing Forte
using dental floss. In case of accidental inspiration of a myQuickmat Forte starter
kit component (matrix, ring and its extremities, wedge) seek immediate medical
attention. In case of ingestion of a myQuickmat Forte starter kit component, it is
strongly recommended seeking for medical assistance and locate the ingested
components. If illness develops after ingestion, consult a doctor immediately. All
Polydentia reusable Products are supplied non-sterile and must be appropriately
disinfected, cleaned and sterilized before the first use. Please refer to the Cleaning,
disinfection and Sterilization Instructions at www.polydentia.ch.

Application

@ Prepare the cavity: Remove the carious lesion and prepare the tooth with a
conservative Class Il preparation. Even if the contact was not totally broken the matrix
can be placed. @ Place the matrix: Select an appropriate matrix band according to
the tooth morphology and restoration type. Place the contoured sectional matrix with
the concave edge towards the occlusal margin using your fingers or with tweezers.
® Wedging: Select the appropriate sized myWedge to close the gingival margin, and
insert it firmly. When needed maintain a finger on the matrix band to avoid dislodging
during wedging. @ Place myRing Forte: Expand myRing Forte using Polydentia’s
myForceps; enlarge it just enough to position it on the tooth. Carefully place myRing
Forte over the wedge as far gingivally as possible. G Burnish the matrix: For an
excellent contact burnish the band against the adjacent tooth, using a ball burnisher
or tweezer. ® Restore the cavity: Restore the cavity according to the filling material
manufacturer’s instructions. (7) Remove the sectional matrix system: Remove myRing
Forte, the wedge and the matrix. Our suggestion for an easy matrix removal is to use
the special Polydentia myQuickmatrix Forceps. @® Finishing and polishing: With thin
burs remove any small excess of material then polish the restoration according to
manufacturer’s recommendations.

Disposal

Because of their composition, matrices and wedges can not be sterilized and
are therefore single use devices. Do not reuse them. Properly dispose devices
contaminated with potentially infectious substances of human origin, in accordance
with local regulations.

Ring reconditioning

For a proper, effective and safe reconditioning of the myRing Forte and their
extremities read the Cleaning, Disinfection and Sterilization Instructions at www.
polydentia.ch.

Tips & tricks using myQuickmat Forte starter kit

Tines removal ® ®

Tines must be disassembled before cleaning and sterilizing. To remove the tines
correctly, it is important to preserve the internal anatomical wings.

@ Pull from HERE. @ DO NOT pull from HERE.

Tines placement on myRing Forte © ©

Tines are replaceable and supplied in pairs. You can easily detach the tines, avoid
finger pressure on the internal anatomical wings to preserve them. Make sure tines
are placed on myRingForte as shown in the picture. ® CORRECT POSITIONING: The
v-shaped section of myTines must face downwards to accommodate the wedge.
CORRECT DISASSEMBLY: Remove myTines by pulling from their main body. Do not
pull from their wings.

MOD and multiple tooth restorations ®

myQuickmat Forte rings are designed to be stacked over one another to perform
a MOD and multiple tooth restorations. 1. Prepare the cavities as described in the
instructions for use, step 1. 2. Place matrices and wedges on both mesial and distal
surfaces of the tooth being restored. 3. Position myRing Forte. 4. Complete the
restoration as described in the instructions for use, steps 5 to 8.

Restoration of adjacent cavities @

myRing Forte tines are shaped to perfectly adapt the mesial and distal surfaces of
two adjacent teeth. This feature allows the restoration of two adjacent cavities at
the same time. 1. Prepare the cavities as described in the instructions for use, step 1.
2. Place matrices and wedges on both teeth being restored. 3. Position myRing
Forte. 4. Complete the restoration as described in the instructions for use,
steps 5to 8.

myRing Forte Reset @ (D

If myRing Forte is over-expanded it can be retensioned by using Polydentia’s
myForceps as follows: 1. Remove the tines first. 2. Place myRing Forte within the
notches onthe forceps. 3. Squeeze forceps closed to return myRing Forte inits perfect
shape. @ Squeeze.
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Teilmatrizensysteme
Alle Einzelkomponenten sind CE-gekennzeichnet
Medizinprodukte-Set nur flr den professionellen Gebrauch

Gebrauchsanweisung

Beschreibung

Dieses Set enthalt myRing Forte, einen Teilmatrizenring, der sich dank seiner
Enden (myTines Small, myTines Medium und myTines Large) sowohl an Zéhne mit
unterschiedlichen Kronenhohen als auch an breite Kavitatenpraparationen anpassen
lasst. Im Falle unterschiedlicher Zahnmorphologien kénnen die autoklavierbaren und
auswechselbaren myTines austauschbar verwendet werden, um die Anpassung der
Matrize zu verbessern. Das Set beinhaltet eine Auswahl an myWedge, hochwertige,
anatomische Interdentalkeile aus Kunststoff. Ihre hohle V-Form ermoglicht es ihnen,
sich zusammenzudrlcken, sich an die Zahnzwischenrdume anzupassen und eine
Beschadigung der Papille zu verhindern. Das Matrizensortiment des Sets enthalt
ferner eine Auswahl an LumiContrast und QuickmatFLEX Teilmatrizen.

Zusammensetzung
myRing Forte: edelstahl | myTines: Thermoplast | LumiContrast Matrizen: Edelstahl
QuickmatFLEX Matrizen: Titan | myWedge: Thermoplast

Indikationen

myQuickmat Forte starter kit ist flr eine starke Zahntrennung angezeigt, um
Kontaktpunkte bei der Restauration von Klasse-ll-Kavitdten zu schaffen. Die
anatomisch geformten, wiederverwendbaren Enden von myRing Forte sorgen fur
eine perfekte Anpassung der Matrize, und myWedge formt das Matrizenband im
Zahnhalsbereich.

Gegenanzeigen
Keine bekannt.

Nebenwirkungen
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Melden Sie Ihrem Handler oder Polydentia
jedenschwerwiegenden Vorfallim Zusammenhang mit der Anwendung des Produkts.

Wechselwirkungen mit anderen medizinischen Vorrichtungen oder Produkten
Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Information fiir Patienten
Der Patient braucht nicht Gber myQuickmat Forte starter kit aufgeklart zu werden.

Aufbewahrung und Lagerung
In einer sauberen, trockenen Umgebung lagern und vor Nasse oder GibermaBiger
Feuchtigkeit schitzen.

Warnhinweise

Aufgrund der vorhandenen kleinen und scharfen Bestandteile ist die Anwendung
von Kofferdam zwingend erforderlich, um ein versehentliches Verschlucken oder
Einatmen zu verhindern. myRing Forte immer mit Zahnseide sichern. Im Falle einer
versehentlichen Einatmung einer Komponente von myQuickmat Forte starter
kit (Matrize, Ring oder seine Enden, Interdentalkeil) sofort medizinische Hilfe
hinzuziehen. Im Falle des Verschluckens einer Komponente von myQuickmat Forte
starter kit wird dringend empfohlen, einen Arzt aufzusuchen, und die verschluckten
Komponenten zu lokalisieren. Wenn es nach dem Verschlucken zu Unwohlsein kommt,
sofort einen Arzt konsultieren. Alle wiederverwendbaren Polydentia-Produkte
werden unsteril geliefert und mussen vor der ersten Anwendung ordnungsgemafi
gereinigt, desinfiziert und sterilisiert werden. Beachten Sie bitte die Anweisungen zur
Reinigung, Desinfektion und Sterilisation unter www.polydentia.ch.

Anwendung

(D Praparieren der Kavitét: Entfernen Sie die kariése Lasion und préparieren Sie den
Zahn danach als konservative Klasse-IlI-Praparation. Die Matrize kann auch dann
platziert werden, wenn der Kontakt nicht véllig beeintrachtigt war. @ Platzieren der
Matrize: Wahlen Sie ein Matrizenband entsprechend der Zahnmorphologie und des
Restaurationstyps aus. Platzieren Sie die bombierte Teilmatrize mit dem konkaven
Rand zum okklusalen Rand hin. Verwenden Sie hierzu die Finger oder eine Pinzette.
® Verkeilen: Die passende GroBe von myWedge zum SchlieBen am Zahnfleischrand
auswahlen und diesen dann fest einsetzen.Halten Sie bei Bedarf einen Finger auf dem
Matrizenband, damit es sich beim Verkeilen nicht verschiebt. @ Platzieren von myClip
2.0: Dehnen Sie myRing Forte mit myForceps von Polydentia; Nur so weit dehnen,
dass eine Positionierung auf dem Zahn méglich ist. Vorsichtig myRing Forte Gber dem
Keil platzieren und so weit wie méglich gingival einbringen. G Gléitten der Matrize:
Glatten Sie das Band gegen den benachbarten Zahn, um einen optimalen

Kontakt sicherzustellen. Verwenden sie hierzu ein Kugel-Polierinstrument oder
eine Pinzette. (6 Restaurieren der Kavitdt: Richten Sie sich beim Restaurieren der
Kavitat nach den Anweisungen des Fullmaterial-Herstellers. @ Entfernen des
Teilmatrizensystems: Entfernen Sie myRing Forte, Keil und Matrize. Um die Matrize
problemlos entfernen zu kdnnen, empfehlen wir die Verwendung der myQuickmatrix
Forceps von Polydentia. Finieren und Polieren: Entfernen Sie mit einem dinnen
Bohrer Uberschissiges Material. Sie kdnnen anschlieBend die Restauration nach den
Empfehlungen des Herstellers finieren und polieren.

Entsorgung

Aufgrund ihrer Zusammensetzung kénnen die Matrizen und Interdentalkeile nicht
sterilisiert werden; es handelt sich um Medizinprodukte ftr den einmaligen Gebrauch.
Sie durfen nicht wiederverwendet werden. Kontaminierte Produkte sind als potenziell
infektidse Agenzien menschlichen Ursprungs entsprechend den lokal geltenden
Vorschriften ordnungsgemaf zu entsorgen.

Wiederaufbereitung der Ringe

Hinsichtlich einer ordnungsgemafen, wirksamen und sicheren Wiederaufbereitung
von myRing Forte und dessen Enden lesen Sie bitte die Anweisungen zur Reinigung,
Desinfektion und Sterilisation unter www.polydentia.ch.

Tipps und Tricks zur Verwendung
des myQuickmat Forte starter kit

Entfernen der Enden ® ®

Die Enden mussen vor jedem Reinigungs- und Sterilisationszyklus entfernt werden.
Damit die Enden korrekt entfernt werden konnen, ist es wichtig, die inneren
anatomischen Fligel zu erhalten. @ HIER ziehen. € Hier NICHT ziehen.

Platzierung der Enden auf myRing Forte © ©®

Die Enden sind austauschbar und werden paarweise geliefert. Die Enden lassen sich
leicht abziehen; Beim Entfernen sollte mit den Fingern kein Druck auf die inneren
anatomischen Fliigel ausgelibt werden, damit diese nicht beschadigt werden. Achten
Sie darauf, dass die Enden so auf myRing Forte gesetzt werden, wie in der Abbildung
gezeigt ist. € KORREKTE POSITIONIERUNG: Der V-férmige Teil von myTines muss
nach unten zeigen, um den Keil aufzunehmen. KORREKTES AUSEINANDERNEHMEN:
Entfernen Sie die myTines, indem Sie an ihrem Hauptkorper ziehen. Ziehen Sie nicht
an den Flugeln.

MOD-Restauration und Restauration mehrerer Zdhne ®

myQuickmat Forte Ringe sind dafiir bestimmt, Ubereinander platziert zu werden,
um eine MOD-Restauration bzw. eine Restauration mehrerer Zahne durchzufthren.
1. Praparieren Sie die Kavitaten wie in der Gebrauchsanleitung (Schritt 1) beschrieben.
2. Platzieren Sie Matrizen und Interdentalkeile auf der mesialen und distalen Flache
des zu restaurierenden Zahns. 3. Positionieren von myRing Forte

4. SchlieBen Sie die Restauration wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben ab
(Schritt 5 bis 8).

Restauration benachbarter Kavititen ©

Die myRing Forte Enden sind so geformt, dass sie die mesiale und distale Oberflache
zweier benachbarter Zahne perfekt umschlieBen.

Dieses Merkmal ermoglicht die gleichzeitige Restauration zweier benachbarter
Kavitaten. 1. Praparieren Sie die Kavitaten wie in der Gebrauchsanleitung (Schritt
1) beschrieben. 2. Platzieren Sie die Matrizen und Interdentalkeile an den beiden
zu restaurierenden Zahnen. 3. Positionieren von myRing Forte. 4. SchlieBen Sie die
Restauration wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben ab (Schritt 5 bis 8).

myRing Forte wieder in Ursprungsform bringen &0

Wenn myRing Forte Gberdehnt wurde, kann er wie folgt mit myForceps von Polydentia
in seine urspringliche Form gebracht werden: 1. Zuerst die Enden entfernen. 2.
Legen Sie myRing Forte in die Kerben der Zange ein. 3. Driicken Sie die Zangengriffe
zusammen, um myRing Forte wieder in seine urspringliche Form zu bringen.
@ Zusammendriicken.
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Systémes matriciels sectionnels
Tous les composants individuels sont marqués CE
Kit de dispositifs médicaux a usage professionnel uniqguement

Mode d’emploi

Description

Ce kit est constitué de myRing Forte, un anneau de matrice sectionnelle qui s’adapte
aux deux dents de couronnes de hauteurs différentes et aux préparations de cavités
vastes grace a ses extrémités (myTines Small, myTines Medium and myTines Large).
En présence de morphologies dentaires différentes, myTines peut étre utilisé de
maniére interchangeable afin d’assurer 'adaptation de la matrice ; il peut étre stérilisé
en autoclave et il est remplacable. Le kit comprend un jeu de coins interdentaires
anatomiques en plastique de grande qualité myWedge. Le forme en V creuse
permet de les comprimer et de les adapter a I'anatomie interproximale des dents,
ce qui évite d’endommager les papilles. Les matrices sectionnelles LumiContrast et
QuickmatFLEX complétent I'assortiment du kit de matrice.

Composition

myRing Forte : acier inoxydable | myTines : thermoplastique

Matrices LumiContrast : acier inoxydable | Matrices QuickmatFLEX : titane
myWedge : thermoplastique

Indications

Le myQuickmat Forte starter kit est concu pour la séparation forte des dents afin de
créer des points de contact lors de la restauration des cavités de classe Il. Grace a
leur forme anatomique, les extrémités réutilisables de myRing Forte assurent une
adaptation optimale a la matrice, et myWedge forme la bande de la matrice a partir de
larégion cervicale de la dent.

Contre-indications
Néant.

Effets secondaires
On ne compte aucun effet secondaire connu. Priére de signaler rapidement tout
incident sérieux en contactant le distributeur ou Polydentia.

Interactions avec d’autres dispositifs ou produits médicaux
Aucune interaction n’est connue.

Informations pour le patient
Aucune information a propos de myQuickmat Forte starter kit n’est nécessaire
pour le patient.

Conservation et stockage
Conserver dans un environnement propre et sec a I'abri de ’lhumidité ou d’'une
humidité excessive.

Avertissements

En raison de la présence de petits éléments pointus, 'usage d’une digue dentaire en
caoutchouc est obligatoire afin de prévenir toute ingestion ou aspiration accidentelle.
Toujours fixer myRing Forte a l'aide de fil dentaire. En cas d’aspiration accidentelle
d’un composant de myQuickmat Forte starter kit (matrice, anneau et ses extrémités,
coin), consulterimmeédiatement un médecin. En cas d’ingestion d’'un composant du kit
myQuickmat Forte starter kit, il est fortement recommandé de consulter un médecin
et de localiser les composants ingérés. En cas de maladie suite a I'ingestion, consulter
immédiatement un médecin. Tous les produits réutilisables Polydentia sont fournis
a I’état non stérile et doivent étre correctement désinfectés, nettoyés et stérilisés
avant leur premiere utilisation. Priere de se référer aux instructions de nettoyage,
désinfection et stérilisation sur www.polydentia.ch

Application

(D Préparation de la cavité: Retirez |a Iésion carieuse et préparez la dent selon une
procédure conservatrice de classe Il. La matrice peut étre mise en place méme si le
contact n’est pas totalement rompu. @ Mise en place de la matrice: Sélectionnez une
bande de matrice adaptée a la morphologie de la dent et au type de restauration.
Placez la matrice sectionnelle bombée avec le bord concave vers la marge occlusale
en utilisant les doigts ou une pince. @ Calage: Choisissez un coin myWedge de la
dimension appropriée afin de fermer la marge gingivale et insérez-le fermement.
Sinécessaire, maintenez un doigt sur la bande de matrice pour éviter son délogement
pendant le calage. @ Mise en place de myRing Forte: Déployez myRing Forte en
utilisant myForceps de Polydentia ; Elargissez-le juste assez pour le positionner sur
la dent. Placez myRing Forte soigneusement sur le coin aussi loin que possible de la
gencive.(® Mise en place de la matrice: Adaptez labande contre ladent adjacente pour
obtenir un excellent contact & I'aide d’un brunissoir ou d’une pince. 6 Restauration
de la cavité: Restaurez la cavité en suivant les indications du fabricant de matériau
d’obturation. @ Retrait du systéme de matrice sectionnelle: Retirez myRing Forte,
le coin et la matrice. Pour un retrait aisé de la matrice, nous conseillons I'utilisation
de la pince spéciale myQuickmatrix Forceps de Polydentia. (8 Finition et polissage:
Avec une fraise fine, retirez les éventuels petits excés de matériau, puis polissez la
restauration en suivant les recommandations du fabricant.

Elimination

Du fait de leur composition, les matrices et coins interdentaires ne sauraient étre
stérilisés et sont donc & usage unique. Ne pas les réutiliser. Eliminer de maniére
appropriée les dispositifs contaminés par des substances potentiellement infectieuses
d’origine humaine, conformément aux dispositions locales.

Reconditionnement de I’'anneau

Priere de se référer aux instructions de nettoyage, désinfection et stérilisation sur
www.polydentia.ch pour un reconditionnement approprié, efficace et sir de myRing
Forte et ses extrémités. Instructions QR Guide de nettoyage et de stérilisation ou aller
sur polydentia.ch.

Conseils et astuces pour lutilisation

de myQuickmat Forte starter kit

Retrait des extrémités ®

Les extrémités doivent étre démontées avant tout nettoyage et stérilisation.
Pour retirer correctement les extrémités, il est important de préserver les ailettes
anatomiques internes. Veillez a tirer les extrémités en les saisissant par la partie
externe. @ Tirez ICl. @ Ne PAS tirez ICI.

Mise en place des extrémités sur myRing Forte © ©®

Les extrémités sont remplacables et livrées par paires. Vous pouvez aisément
détacher les extrémités. Veillez a n’exercer aucune pression avec les doigts sur les
ailettes anatomiques internes afin de les préserver. Veillez a placer les extrémités
sur myRingForte comme illustré sur la figure. ® POSITIONNEMENT CORRECT: La
section en forme de V de myTines doit étre orientée vers le bas pour accueillir le coin.
DEMONTAGE CORRECT: Retirez myTines en tirant par le corps principal. Ne pas tirer
sur les ailettes.

Restaurations de MOD et dentaires multiples ®

La conception des anneaux myQuickmat Forte permet de les empiler I'un sur I'autre
lors de la restauration de MOD ou de restaurations dentaires multiples. 1. Préparez les
cavités en suivant le mode d’emploi, étape 1. 2. Placez les matrices et les coins sur les
surfaces mésiale et distale de la dent a restaurer. 3. Mise en place de myRing Forte. 4.
Achevez la restauration en suivant les étapes de 5 a 8 du mode d’emploi.

Restauration de cavités adjacentes @

Les extrémités de myRing Forte sont formées pour épouser parfaitement les
surfaces mésiale et distale de deux dents adjacentes. Cette caractéristique permet
la restauration de deux cavités adjacentes en méme temps. 1. Préparez les cavités en
suivant le mode d’emploi, étape 1. 2. Placez les matrices et les coins sur les deux dents
arestaurer. 3. Mise en place de myRing Forte. 4. Achevez la restauration en suivant les
étapes de 5a 8 dumode d’emploi.

Resserrer myRing Forte ® D

Si myRing Forte est trop ouvert, il est possible de le resserrer en utilisant myForceps
de Polydentia de la maniére suivante : 1. commencez par retirer les extrémités.

2. placez myRing Forte dans les encoches de la pince. 3. serrez la pince pour redonner
a myRing Forte sa forme parfaite. @ Serrer
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Sistema di matrici sezionali
Tutti i singoli componenti sono marcati CE
Kit di Dispositivi medici solo per uso professionale

Istruzioniperl’uso

Descrizione

Questo kit & dotato di myRing Forte, un anello per matrice sezionale che si adatta
a denti con corone di diversa altezza sia a cavita ampie, grazie alle sue estremita
(myTines Small, myTines Medium e myTines Large). In caso di morfologie dentali
diverse, i myTines possono essere utilizzati in modo intercambiabile per migliorare
I'adattamento della matrice. Il kit comprende una selezione di myWedge, cunei
interdentali anatomici in plastica di alta qualita. La loro forma a V cava permette
loro di comprimersi e adattarsi all’anatomia interprossimale dei denti, evitando
di danneggiare la papilla. Le matrici sezionali LumiContrast e QuickmatFLEX
completano I'assortimento del kit.

Composizione

myRing Forte: Acciaio inossidabile | myTines: polimero termoplastico
matrici LumiContrast: acciaio inossidabile | matrici QuickmatFLEX: titanio
myWedge: polimero termoplastico

Indicazioni

myQuickmat Forte starter kit & indicato per una forte separazione dei denti per creare
punti di contatto in caso direstauri di cavita di Classe Il. | myTines, di forma anatomica,
assicurano un perfetto adattamento della matrice e i cunei myWedge adattano la
matrice nella zona cervicale del dente.

Controindicazioni
Nessuna nota.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali. Segnalare tempestivamente qualsiasi incidente grave
contattando il distributore o Polydentia.

Interazioni con altri dispositivi medici o prodotti
Non sono note interazioni.

Informazioni per il paziente

Non sono necessarie informazioni per il paziente relative a myQuickmat Forte starter
kit.

Conservazione e stoccaggio

Conservare in un ambiente pulito e asciutto, lontano da eccessiva umidita.

Avvertenze

A causa della presenza di componenti piccoli e taglienti, € obbligatorio 'uso di
una diga di gomma per evitare 'ingestione o I'aspirazione accidentale. Assicurare
sempre gli anelli myRing Forte utilizzando il filo interdentale. In caso di aspirazione
accidentale di un componente del myQuickmat Forte starter kit (matrice, anello e sue
estremita, cuneo) rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di ingestione di un
componente del myQuickmat Forte starter kit, si raccomanda vivamente di richiedere
assistenza medica e di individuare i componenti ingeriti. Se dopo l'ingestione si
sviluppamalessere, consultareimmediatamente un medico. Tuttiiprodottiriutilizzabili
Polydentia sono forniti non sterili e devono essere adeguatamente disinfettati, puliti e
sterilizzati prima di ogni utilizzo. Consultare le Istruzioni per la pulizia, la disinfezione e
la sterilizzazione sul sito www.polydentia.ch

Applicazione

@ Preparazione della cavita: Asportare la lesione cariosa e preparare il dente
secondo il protocollo per cavita di classe Il. La matrice puo essere posizionata anche
se il punto di contatto non & completamente interrotto. @ Posizionamento della
matrice: Selezionare la matrice sezionale secondo la morfologia del dente e il tipo
di restauro. Posizionare la matrice sezionale con il lato concavo verso il margine
occlusale utilizzando le dita o una pinzetta. @ Posizionamento del cuneo: Selezionare
un cuneo in plastica myWedge di dimensioni adeguate, quindi inserirlo in modo
stabile. Se necessario, stabilizzare con un dito la matrice sezionale per evitare che si
sposti durante I'inserimento del cuneo. @ Posizionamento dell’anello myRing Forte:
Espandere myRing Forte utilizzando la pinza myForceps di Polydentia; aprire I'anello
quanto basta per posizionarlo sul dente. Posizionare myRing Forte con cautela sul
cuneo, facendo attenzione che sia il pit prossimo possibile alla gengiva. ® Brunitura
della matrice: Utilizzando un apposito strumento sferico oppure una pinzetta,
formare la matrice per garantire un punto di contatto ottimale. ® Ricostruzione della
cavita: Restaurare la cavita in base alle istruzioni del produttore del materiale da
otturazione. (@ Rimozione del sistema di matrici: Rimuovere I'anello myRing Forte,
il cuneo e la matrice. Per facilitare la rimozione della matrice consigliamo di utilizzare
la speciale pinza myQuickmatrix Forceps di Polydentia. (8 Rifinitura e lucidatura: Con
una fresa sottile rimuovere il materiale in eccesso, poi lucidare il restauro seguendo le
raccomandazioni del produttore.

Smaltimento

A causa della loro composizione, le matrici e i cunei non possono essere sterilizzati e
sono quindi dispositivi monouso. Non riutilizzarli. Smaltire correttamente i dispositivi
contaminati da sostanze potenzialmente infettive di origine umana, in conformita alle
normative locali.

Ricondizionamento degli anelli

Per un ricondizionamento corretto, efficace e sicuro del myRing Forte, leggere
le Istruzioni per la pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione sul sito web
www.polydentia.ch.

Consigli e suggerimentiper
myQuickmat Forte starter kit

Rimozione delle estremita ®®

Le estremita myTines devono essere smontate prima di eff ettuare il processo di
pulizia e sterilizzazione. Per rimuovere correttamente le estremita, occorre afferrarle
e tirarle dalla parte esterna, in modo da preservare le alette anatomiche interne.
@ Tirare QUI. @ NON tirare QUI.

Applicazione delle estremita myTines sull’anello myRing Forte © ©®

Le estremita sono sostituibili e fornite attaccate 'una all’altra, in coppia.

E possibile staccare facilmente le estremita, senza esercitare pressione con
le dita sulle alette anatomiche interne per non danneggiarle. Accertarsi
che le estremita vengano applicate al myRing Forte come mostra la figura.
® POSIZIONAMENTO CORRETTO: La sezione a V di myTines deve essere rivolta
verso il basso per accogliere il cuneo.SMONTAGGIO CORRETTO: Rimuovere i myTines
tirando dal corpo principale. Non tirare dalle ali.

Restauri di cavita MOD e restauri multipli ®

GlianellimyQuickmat Forte sono progettati per consentire una facile sovrapponibilita
e, quindi, 'esecuzione di un restauro di cavita MOD o di restauri multipli. 1. Preparare
le cavita come descritto nelle istruzioni per 'uso, punto 1.

2. Posizionare le matrici e i cunei su entrambe le superfici, mesiale e distale, del dente
da restaurare. 3. Posizionare I'anello myRing Forte. 4. Completare il restauro come
descritto nelle istruzioni per I'uso, punti 5 - 8.

Restauri di cavita adiacenti ©

Le estremita myTines del myRing Forte sono studiati per adattarsi perfettamente
alla superficie mesiale e distale dei due denti contigui. Questa caratteristica consente
di effettuare contemporaneamente il restauro di due cavita adiacenti. 1. Preparare
le cavita come descritto nelle istruzioni per I'uso, punto 1. 2. Posizionare le matrici
e i cunei su entrambi i denti da restaurare. 3. Posizionare I'anello myRing Forte.
4. Completare il restauro come descritto nelle istruzioni per I'uso, punti 5 - 8.

Ricondizionamento del myRing Forte ® @

Se myRing Forte & stato eccessivamente deformato, pud essere ritensionato
utilizzando la pinza myForceps di Polydentia come descritto qui di seguito:

1. rimuovere le estremita dall‘anello. 2. posizionare il myRing Forte all'interno degli
appositi incavi sulla pinza. 3. chiudere la pinza schiacciando I'anello in modo da
ripristinare la forma originale del myRing Forte. @ schiacciare.

es - ESPANOL

Sistemas de matrices seccionales
Todos los componentes individuales llevan la marca CE
Kit de productos sanitarios solo para uso profesional

Instrucciones de uso

Descripcion

Este kit incorpora myRing Forte, un anillo de matriz seccional que se adapta tanto a
dientes de diferentes alturas de corona como a preparaciones de cavidades anchas,
gracias a sus extremidades (myTines Small, myTines Medium y myTines Large). En
caso de morfologias dentales disimiles, el autoclave y las myTines sustituibles pueden
utilizarse indistintamente para mejorar la adaptacion de la matriz.

El kit incluye una seleccion de myWedge, cufas interdentales anatémicas de
plastico de alta calidad. Su forma de V hueca les permite comprimirse y adaptarse
a la anatomia interproximal de los dientes, evitando dafiar la papila. Las matrices
seccionales LumiContrast y QuickmatFLEX completan el surtido del kit.
Composicion

myRing Forte: acero inoxidable | myTines: termoplastico

Matrices LumiContrast: acero inoxidable | Matrices QuickmatFLEX: titanio

myWedge: termoplastico

Indicaciones

myQuickmat Forte starter kit esta indicado para la separacién fuerte de los dientes
con el fin de crear puntos de contacto en la restauracion de cavidades de clase |l.
Los extremos reutilizables de forma anatodmica de myRing Forte garantizan una
adaptacion perfecta de lamatrizy myWedge forma la banda matriz en la zona cervical
del diente

Contraindicaciones
Ninguna conocida.

Efectos secundarios
No se conocen efectos secundarios. Notifique inmediatamente cualquier incidente
grave al distribuidor o a Polydentia.

Interacciones con otros dispositivos o productos sanitarios
No se conocen interacciones.

Informacion para el paciente
No es necesaria ninguna informacién para el paciente relacionada con myQuickmat
Forte starter kit.

Conservaciony almacenamiento
Almacenar en un lugar limpio y seco, lejos de la humedad excesiva.

Advertencias

Debido a la presencia de componentes pequefios y afilados, es obligatorio el uso de
un dique de goma para evitar la ingestion o aspiracion accidentales. Asegure siempre
myRing Forte con hilo dental.

En caso de aspiracion accidental de un componente de myQuickmat Forte starter kit
(matriz, anillo y sus extremidades, cufia), busque atencién médica inmediatamente.
En caso de ingestion de un componente de myQuickmat Forte starter kit, se
recomienda encarecidamente buscar atenciéon médica e identificar los componentes
ingeridos. En caso de malestar tras la ingestién, acuda inmediatamente al médico.
Todos los productos reutilizables Polydentia se suministran sin esterilizar y deben
desinfectarse, limpiarse y esterilizarse adecuadamente antes del primer uso. Consulte
las instrucciones de limpieza, desinfeccidn y esterilizacion en www.polydentia.ch.
Aplicacién

@ Prepare la cavidad: Elimine la lesion cariosa y prepare el diente con una
preparacion conservadora de clase Il. La matriz se puede colocar aungue el punto de
contacto no esté totalmente roto. @ Coloque la matriz: Seleccione una banda matriz
adecuada para la morfologia del diente y el tipo de restauracion. Coloque la matriz
seccional contorneada con el borde céncavo hacia el margen oclusal utilizando
los dedos o con pinzas. @ Coloque la cufia: Seleccione la myWedge del tamafio
adecuado para cerrar el margen gingival, e insértela con firmeza. Cuando sea
necesario, mantenga un dedo sobre la banda matriz para evitar que se descoloque
al introducir la cufia. @ Coloque el myRing Forte: Expanda el myRing Forte usando
las myForceps de Polydentia; agrandelo solo lo suficiente como para colocarlo en
el diente. Coloque con cuidado el myRing Forte sobre la cufia lo mas gingivalmente
posible. ® Bruiia la matriz: Bruia la banda contra el diente adyacente para que el
contacto sea excelente usando un brufiidor de bola o unas pinzas. ® Restaure la
cavidad: Restaure la cavidad siguiendo las instrucciones del fabricante del material

de relleno. @ Retire el sistema de matrices seccionales: Retire myRing Forte, la cufia
y la matriz. Para retirar facilmente la matriz, sugerimos usar las pinzas myQuickmatrix
de Polydentia. ® Acabado y pulido: Elimine los pequefios excesos con fresas finas v,
a continuacion, pula la restauracion siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Eliminacion

Debido a su composicion, las matrices y las cufias no pueden esterilizarse, por lo
que son dispositivos de un solo uso. No los reutilice. Deseche correctamente los
dispositivos contaminados con sustancias potencialmente infecciosas de origen
humano, de acuerdo con la normativa local.

Reprocesamiento de anillos

Para un reprocesamiento adecuado, eficaz y seguro del myRing Forte y sus
extremidades, lea las instrucciones de limpieza, desinfeccion y esterilizacion en www.
polydentia.ch.

Trucosy consejos para utilizar
el myQuickmat Forte starter kit

Extraccion de los extremos ®

Los extremos deben desmontarse antes del proceso de limpieza y esterilizacion. Para
extraer los extremos correctamente, es importante conservar las aletas anatémicas
internas. Asegurese de tirar de los extremos sujetando la parte exterior.

@ Tire de AQUI. @ NO tire de AQUI.

Colocacién de los extremos en myRing Forte © ©®

Los extremos se pueden sustituir y se suministran por pares. Puede separar los
extremos facilmente; evite presionar con los dedos las aletas anatémicas internas
para no dafarlas. Asegurese de colocar los extremos en myRing Forte tal y como se
muestra en la imagen. ® POSICIONAMIENTO CORRECTO: La seccién en forma de
V de myTines debe estar orientada hacia abajo para colocar la cufia. DESMONTAJE
CORRECTO: Extraiga myTines tirando de su cuerpo principal. No tire de las aletas.

Restauraciones MOD y de varios dientes: ®

Los anillos myQuickmat Forte estan disefiados para apilarse uno sobre otro para
realizar restauraciones MOD y de varios dientes. 1. Prepare las cavidades como
se describe en las instrucciones de uso, paso 1. 2. Coloque las matrices y las cufias
en las superficies mesial y distal del diente a restaurar. 3. Cologue myRing Forte.
4. Complete la restauracion como se describe en las instrucciones de uso, pasos 5 a 8.

Restauracion de cavidades adyacentes @

La forma de los extremos del myRing Forte estd disefiada para adaptarse a la
perfeccion a las superficies mesial y distal de dos dientes adyacentes. Esta propiedad
permite restaurar dos cavidades adyacentes a la vez. 1. Prepare las cavidades como
se describe en las instrucciones de uso, paso 1. 2. Coloque las matrices y las cufias en
los dos dientes a restaurar. 3. Coloque myRing Forte

4. Complete la restauracion como se describe en las instrucciones de uso, pasos 5 a 8.

Restablecimiento del myRing Forte ® (D

SimyRing Forte se abre en exceso, puede volver a tensarse usando las myForceps de
Polydentia como se indica a continuacion: 1. Extraiga los extremos en primer lugar

2. Coloque el myRing Forte en las muescas de las pinzas. 3. Apriete las pinzas para que
el myRing Forte vuelva a su forma perfecta. @ apriete.

pt - PORTUGUES

Sistemas de matrizes seccionais
Todos os componentes individuais possuem marcacao CE
Kit de dispositivos médicos apenas para uso profissional

Instrucoes de utilizagdo

Descri¢dao

Este kit inclui o myRing Forte, um anel de matriz seccional que se adapta tanto a
dentes com diferentes alturas de coroa como a preparacdes de cavidades largas,
gracas as suas extremidades (myTines Small, myTines Medium e myTines Large). No
caso de morfologias dentarias diferentes, as extremidades myTines autoclavéveis e
substituiveis podem ser utilizados de forma intercambiavel paramelhorar aadaptacao
da matriz. O kit inclui uma selecdo de myWedge, cunhas interdentais anatémicas em
plastico de alta qualidade. A sua forma oca em V permite-lhes comprimir e adaptar-
se a anatomia interproximal dos dentes, evitando danos nas papilas. As matrizes
seccionais LumiContrast e QuickmatFLEX completam o conjunto de matrizes do kit.
Composi¢ao

myRing Forte: aco inoxidavel | myTines: termoplastico

Matrizes LumiContrast: aco inoxidavel | Matrizes QuickmatFLEX: titanio

myWedge: termoplastico

Indicacoes

myQuickmat Forte starter kit é adequado para uma separacao forte dos dentes, a fim
de criar pontos de contacto corretos para a restauracdo de cavidades de classe II. As
extremidades reutilizaveis e com forma anatdmica do myRing Forte garantem uma
adaptacgdo perfeita da matriz e as cunhas myWedge formam a banda de matriz na
regido cervical do dente.

Contraindicagées
Nenhuma conhecida.

Efeitos secundarios
Néo sdo conhecidos efeitos secundarios. Comunique imediatamente qualquer
incidente grave, contactando o seu distribuidor ou a Polydentia.

Intera¢des com outros dispositivos ou produtos médicos
N&o sao conhecidas interacdes.

Informacgao para o paciente
N&o é necessdriaqualquerinformacéo para o paciente relacionadacomomyQuickmat
Forte starter kit.

Conservagdo e armazenamento
Armazenar num ambiente limpo e seco, afastado da humidade excessiva.

Adverténcias

Devido a presenca de componentes pequenos e afiados, é obrigatdria a utilizacdo de
um digue de borracha para evitar a ingestdo ou aspira¢ao acidental. Fixar sempre os
anéis myRing Forte com fio dentario.

Em caso de aspiracdo acidental de um componente do myQuickmat Forte starter kit
(matriz, anel e respetivas extremidades, cunha), procurar imediatamente assisténcia
meédica. Em caso de ingestdo de um componente do myQuickmat Forte starter kit,
recomenda-se vivamente a obtencdo de assisténcia médica e a identificacdo dos
componentesingeridos. Em caso de doengaapds aingestdo, consultarimediatamente
um meédico. Todos os produtos reutilizdveis da Polydentia sdo fornecidos nao
esterilizados e devem ser devidamente desinfetados, limpos e esterilizados antes
de cada utilizagdo. Consulte as instrucdes de limpeza, desinfecdo e esterilizagdo em
www.polydentia.ch.

Aplicagao

(@ Preparacdo da cavidade: Remover a lesdo cariosa e preparar o dente com uma
preparacdo conservadora de classe Il. Mesmo que o contacto ndo tenha sido
totalmente interrompido, a matriz pode ser colocada. @ Colocag¢do da matriz:
Selecionar uma matriz adequada de acordo com a morfologia do dente e o tipo de
restauracdo. Com os dedos ou uma pinca, colocar a matriz seccional com o bordo
coéncavo virado para a face oclusal. @ Coloca¢do da cunha: Selecionar a cunha
myWedge do tamanho adequado para fechar a margem gengival e inseri-la com
firmeza. Se necessario, manter um dedo na matriz para evitar que esta saia do sitio
durante a colocacdo da cunha. @ Coloca¢do do myRing Forte: Expandir o myRing
Forte com a pinca myForceps da Polydentia; alarga-lo apenas o suficiente para o
posicionar sobre o dente. Colocar o myRing Forte com cuidado sobre a cunha e o
mais proximo possivel da gengiva. ® Brunimento da matriz: Para um excelente
contacto, brunir a matriz contra o dente adjacente com um brunidor esférico ou uma
pinca. 6 Restaura¢do da cavidade: Restaurar a cavidade de acordo com as instrucées
do fabricante do material restaurador. (7) Remogdo do sistema de matrizes seccionais:
Remover o myRing Forte, a cunha e a matriz. Para facilitar a remo¢édo da matriz,
sugerimos a utilizacdo da pinca especial myQuickmatrix Forceps da Polydentia.
Acabamento e polimento: Com uma broca fina, remover o material em excesso e
polir a restauracdo de acordo com as recomendacdes do fabricante.

Eliminacao

Devido a sua composicdo, as matrizes e as cunhas ndo podem ser esterilizadas, pelo
que sao dispositivos de utilizacdo Unica. Nao os reutilizar. Eliminar corretamente os
dispositivos contaminados com substancias potencialmente infeciosas de origem
humana, de acordo com os regulamentos locais.

Reprocessamento dos anéis

Para um reprocessamento adequado, eficaz e seguro do myRing Forte e das
respetivas extremidades, ler as Instrugdes de limpeza, desinfecdo e esterilizacdo em
www.polydentia.ch.

Dicas e truques paraautilizacao
do myQuickmat Forte starter kit

Remocdo das extremidades @

As extremidades devem ser desmontadas antes de qualquer processo de limpeza e
esterilizacdo. Pararemover corretamente as extremidades, é importante conservar as
asas anatémicas internas. Assim, as extremidades devem ser puxadas segurando pela
parte externa. @ Puxar por AQUI. @ NAO puxar por AQUI.

Colocagéo das extremidades no myRing Forte © ©®

As extremidades sdo substituiveis e fornecidas aos pares. As extremidades sao
faceis de destacar, devendo evitar-se exercer pressao com os dedos sobre as asas
anatémicas internas para preservé-las. Verificar sempre se as extremidades sdo
colocadas no myRingForte da forma ilustrada. & COLOCACAO CORRETA: A seccdo
em forma de V das extremidades myTines deve estar virada para baixo paraacomodar
a cunha. DESMONTAGEM CORRETA: Remover as extremidades myTines puxando
pelo corpo principal. Ndo puxar pelas asas.

Restauracdes MOD e de varios dentes ®

Os anéis myQuickmat Forte foram concebidos para serem empilhados uns sobre
os outros, de forma a realizar uma restauracdo MOD e de vdrios dentes. 1. Preparar
as cavidades tal como descrito nas instrucdes de utilizacdo, passo 1. 2. Colocar as
matrizes e as cunhas nas superficies mesial e distal do dente a restaurar. 3. Colocar o
myRing Forte. 4. Concluir a restauracdo tal como descrito nas instrugcdes de utilizacéo,
passos 5a 8.

Restauracdo de cavidades adjacentes G

A forma das extremidades do myRing Forte permite envolver na perfeicdo as
superficies mesial e distal de dois dentes adjacentes. Esta particularidade permite
restaurar duas cavidades adjacentes ao mesmo tempo. 1. Preparar as cavidades tal
como descrito nas instrucdes de utilizacdo, passo 1. 2. Colocar as matrizes e as cunhas
nos dois dentes a restaurar. 3. Colocar o myRing Forte. 4. Concluir a restauracéo tal
como descrito nas instrugcdes de utilizacdo, passos 5 a 8.

Recondicionamento do myRing Forte ® (D

Se o myRing Forte estiver demasiado expandido, pode ser reapertado com a
pinca myForceps da Polydentia da forma que se segue: 1. comecgar por remover as
extremidades. 2. colocar o myRing Forte dentro dos entalhes da pinga myForceps.
3. apertar a pinca myForceps e voltar a dar ao myRing Forte a forma perfeita.
@ apertar.

Seksjonsmatrisesystemer
Alle enkeltkomponenter er CE-merket
Medisinsk utstyrssett kun for profesjonell bruk

Bruksanvisning

Beskrivelse

Dette settet inneholder myRing Forte, en seksjonsmatrise-ring som tilpasser seg
bade tenner med forskjellige kronehgyder og forbereder brede kaviteter, takket
vaere ekstremitetene (myTines Small, myTines Medium og myTines Large). Ved ulik
tannmorfologi kan de autoklaverbare og utskiftbare myTines brukes om hverandre
for & forbedre matrisetilpasningen. Settet bestar av et utvalg myWedge, haykvalitets,
anatomiske interdentale plastkiler. Deres hule V-form lar dem komprimere og tilpasse
seg den interproksimale anatomien til tennene, og forhindre skade pa papillen.
LumiContrast- og QuickmatFLEX-seksjonsmatriser avrunder sortimentet i settet.

Sammensetning
myRing Forte: rustfritt stal | myTines: termoplast | LumiContrast-matriser: rustfritt stal
QuickmatFLEX Seksjonsmatriser:titan | myWedge: termoplast

Indikasjoner

myQuickmat Forte starter kit er egnet for kraftig tannseparasjon for & skape
kontaktpunkter ved fylling av klasse ll-kaviteter. myRing Fortes anatomisk formede,
gjenbrukbare holdere sikrer perfekt matrisetilpasning og myWedge danner
matrisebandet til det cervikale omradet av tannen.

Kontraindikasjoner

Ingen kjente.

Bivirkninger

Det finnesingen kjente bivirkninger. Informer omgaende forhandleren eller Polydentia
dersom det oppstar alvorlige hendelser.

Vekselvirkninger med annet medisinsk utstyr eller produkter
Det finnes ingen kjente vekselvirkninger.

Pasientinformasjon
Ingen pasientinformasjon er ngdvendig med henblikk pa settet myQuickmat Forte
starter kit.

Bevaring og lagring

Skal lagres pa et rent, tert sted uten fuktighet eller for hay luftfuktighet

Advarsler

Pa grunn av at det finnes sma og skarpe komponenter, er det obligatorisk & bruke
kofferdam for & unnga utilsiktet svelging eller aspirasjon. Sikre alltid ringene myRing
Forte med tanntrad. Dersom komponenter fra myQuickmat Forte starter kit (matrise,
holdering og ekstremiteter, kile) blir svelget i vanvare, ma lege oppsgkes omgaende.
Dersom komponenter fra myQuickmat Forte starter kit svelges, anbefales det
sterkt & oppsgke lege for a lokalisere de svelgede komponentene. Oppsek lege
omgaende dersom det oppstar uvelhet etter svelging. Alle produkter til gjenbruk
leveres usterile og ma desinfiseres, rengjares og steriliseres forskriftsmessig for
farste gangs bruk. Se instruksjonene om rengjering, desinfisering og sterilisering pa
www.polydentia.ch.

Bruk

@ Forbered hulrommet: Fjern karieslesjonen og preparer tannen i henhold til
konservativ klasse ll-preparering. Selv om kontakten ikke ble fullstendig brutt, kan
matrisen plasseres. @ Plasser matrisen: Velg et egnet matriseband i samsvar med
tannens morfologi og fyllingstype. Plasser den konturerte seksjonsmatrisen med
den konkave kanten mot den oklusale marginen ved hjelp av fingrene eller pinsetter.
(@ Plasseringavkiler: VelgenmyWedge-kile avegnet starrelse for & lukke den gingivale
marginen og sett den godt inn. Ved behov ma du holde en finger pa matrisebandet for
dunngad at det Igsner nar kilen settes inn. @ Plasser myRing Forte: Utvid myRing Forte
ved hjelp av Polydentias myForceps; Utvid den akkurat sa mye at den kan plasseres
pa tannen. Plasser myRing Forte forsiktig over kilen, ved & plassere den sa gingivalt
som mulig. ® Poler matrisen: For god kontakt, poler bandet mot den tilstatende
tannen med en kulepolerer eller pinsett. ® Gjenopprett hulrommet: Gjenopprett
hulrommet i samsvar med indikasjonene fra produsenten av fyllingsmaterialet.
@ Fjern seksjonsmatrisesystemet: Fjern myRing Forte, kilen og matrisen. Vi foreslar &
bruke spesialproduktet Polydentia myQuickmatrix Forceps for enkelt & kunne fierne
matrisen. (® Etterbehandling og polering: Fjern eventuelt overfladig materiale med
tynne bor og poler deretter fyllingen i henhold til produsentens anbefalinger.

Avhending

Pa grunn av sammensetningen kan ikke matrisene og kiler steriliseres og er derfor
utstyr til engangsbruk. Skal ikke brukes om igjen. Avhend utstyr som er kontaminert
med mulig smittsomt materiale av menneskelig opphav, korrekt og i samsvar med
lokale forskrifter.

Rekondisjonering av ring

Se instruksjonene om rengjering, desinfeksjon og sterilisering pa www.polydentia.
ch vedrgrende korrekt, effektiv og sikker rekondisjonering av myRing Forte og
ekstremitetene.

Tips og triks for bruken av myQuickmat Forte starter kit

Fjerning av holdere ® ®

Holderne ma demonteres fer rengjering og sterilisering. For a fjerne holderne riktig er
det viktig & bevare de indre anatomiske vingene. Sgrg for a trekke ut holderne ved a ta
tak i den ytre delen. @ Trekk HERFRA. € IKKE trekk HERFRA.

Plassering av holdere pa myRing Forte © ©®

Holderne er utskiftbare og leveres parvis. Du kan enkelt ta av holderne. Du kan
enkelt lgsne holderne. Unnga a trykk med fingrene pa de indre anatomiske vingene
for & bevare dem. Sgrg for at holderne plasseres pa myRing Forte som vist i figuren.
® RIKTIG PLASSERING: Den v-formede delen av myTines ma vende nedover for & fa
plass til kilen. RIKTIG DEMONTERING: Fjern myTines ved a trekke fra hoveddelen. Ikke
trekk fra vingene deres.

MOD-fyllinger og fylling av flere tenner ®
myQuickmat Forte-ringene er konstruert for a legges oppa hverandre for a utfare
en MOD-fylling og fylling av flere tenner. 1. Preparer hulrommene som beskrevet i
bruksanvisningen, punkt 1. 2. Plasser matriser og kiler pa bade de mesiale og distale
flatene pa tannen som skal fylles. 3. Posisjoner myRing Forte. 4. Fullfer fyllingen som
beskrevet i bruksanvisningen, punkter 5 til 8.

Fylling av tilgrensende kaviteter ©

myRing Forte-tindene formes slik at de griper perfekt rundt de mesiale og distale
overflatenepatotilstatendetenner.Denneegenskapengjgrdet muligafylletilstatende
kaviteter samtidig. 1. Preparer hulrommene som beskrevet i bruksanvisningen, punkt
1. 2. Plasser matriser og kiler pa begge tennene som skal fylles. 3. Posisjoner myRing
Forte. 4. Fullfer fyllingen som beskrevet i bruksanvisningen, punkter 5 til 8.

Tilbakestille myRing Forte ® O

Dersom myRing Forte utvides for mye, kan den strammes pa nytt ved hjelp av
Polydentias myForceps pa falgende mate: 1. fiern ferst holderne. 2. plasser myRing
Fortei hullene i tangen. 3. klem tangen sammen for a gjenskape den perfekte formen
til myRing Forte. @ klem sammen.

et - EESTI KEEL

Osadest koosnevad matriitsististeemid
Koik Uksikud komponendid kannavad CE-margistust
Meditsiiniseadmete komplekt ainult professionaalseks kasutamiseks

Kasutusjuhend

Kirjeldus

See komplekt sisaldab osalist matriitsirongast myRingForte, mis kohandub nii erineva
korgusega kroonidega hammaste kui suure hambaaugu ettevalmistustéddega tanu
oma piidele (myTines Small, myTines Medium ja myTines Large). Hammaste erinevate
morfoloogiate korralsaabautoklaavitavaidjaasendatavaid piisid myTines vaheldumisi,
et aidata kaasa matriitsi kohandumisele. Komplekt sisaldab kérgkvaliteetsete
anatoomiliste hammastevaheliste plastkiilude myWedge valikut. Nende 0&6nes
V-kuju véimaldab neid kokku suruda ja neil kohanduda hammaste interproksimaalse
anatoomiaga, valtides nasade kahjustamist. Komplekti matriitsisortimenti taiendavad
osalised matriitsid LumiContrast ja QuickmatFLEX.

Koostis

myRing Forte: roostevaba teras | myTines: termoplast

LumiContrast matriitsid: roostevaba teras | QuickmatFLEX matriitsid: titaan
myWedge: termoplast

Naidustused

Komplekt myQuickmat Forte starter kit on mdeldud tugevaks hammaste
eraldamiseks, et luua kokkupuutepunktid Il klassi hambaaukude parandamisel.
myRing Forte anatoomilise kujuga korduvkasutatavad piid tagavad matriitsi taiusliku
kohandumise ja myWedge moodustab matriitsiriba hambakaela piirkonda.

Vastundidustused
Pole teada.

Korvaltoimed
Teadaolevad korvaltoimed puuduvad. Toésise juhtumi korral teavitage kohe oma
edasimuujat voi ettevotet Polydentia.

Koostoime teiste meditsiiniseadmete voi -toodetega
Teadaolevad koostoimed puuduvad.

Patsienditeave
myQuickmat Forte starter kit matriitsisiisteemiga seotud teavet pole vaja patsiendile
anda.

Sdilitamine ja hoiustamine
Hoiustage puhtas, kuivas keskkonnas, eemal rdskusest voi liigsest dhuniiskusest.

Hoiatused

Vaikeste ja teravate komponentide téttu on juhusliku allaneelamise voi sissehingamise
valtimiseks kohustuslik kasutada kummist stljevalli. Kontrollige alati myRing Fortet
hambaniiti kasutades. Matriitsististeemi myQuickmat Forte starter kit komponendi
(matriitsi, ronga ja selle piide, kiilu) juhusliku sissehingamise korral andke viivitamata
arstiabi. Ststeemi myQuickmat Forte starter kit komponendi allaneelamisel on
tungivaltsoovitatav viivitamataarstiabiotsidajatuvastadaallaneelatudkomponendid.
Kui parast allaneelamist toimub haigestumine, konsulteerige kohe arstiga. Koik
Polydentia taaskasutatavad tooted tarnitakse mittesteriilsena ja need tuleb enne
esimest kasutamist asjakohaselt desinfitseerida, puhastada ja steriliseerida. Palun
vaadake selleks aadressilt www.polydentia.ch jaotist “Puhastamis-, desinfitseerimis-
ja steriliseerimisjuhised”.

Kasutamine

@ Valmistage 6dnsus ette: Eemaldage karioosne kahjustus ja seejarel valmistage
hammas ette konservatiivse Il klassi eeltédtlusega. Matriitsi voib paigaldada ka juhul,
kui kontakt on osaliselt sailinud. 2 Matriitsi paigutamine: Valige matriitsiriba vastavalt
hamba morfoloogiale ja parandamise ttlbile. Paigaldage kumer osaline matriits nii, et
négus serv on oklusaalse serva suunas, kasutades selleks sérmi voi pintsette. @ Kiilu
paigaldamine: Igemeserva sulgemiseks valige sobiva suurusega kiil myWedge ja
sisestage see kindlalt. Vajaduse korral hoidke sérmega matriitsiriba kinni, et valtida
selle nihkumist kiilu paigaldamise ajal. @ myRing Forte paigaldamine: Laiendage
rongast myRing Forte, kasutades Polydentia pintsette myForceps; laiendage kbigest
niipalju, et see hambale paigutada. Asetage myRing Forte ettevaatlikult kiilu kohale,
nii kaugele igemevallist kui véimalik. & Matriitsi lihvimine: Optimaalse kontakti
tagamiseks lihvige réngas vastu naaberhammast. Kasutage selleks kuulotsikuga
kilretti voi pintsette. ® Taitke hambaauk: Jargige hambaaugu taitmisel taidismaterjali
tootja juhiseid. @ Osalise matriitsisiisteemi eemaldamine: Eemaldage myRing Forte,
kiil ja matriits.Matriitsi holpsaks eemaldamiseks soovitame kasutada spetsiaalseid
pintsette Polydentia myQuickmatrix Forceps.® Viimistlemine ja poleerimine:
Eemaldage Uleliigne materjal peenikeste puuridega. Seejarel saate parandustéod
viimistleda ja poleerida vastavalt tootja soovitustele.

Jadtmekaitlus

Nende koostise téttu ei saa matriitse ega kiilusid steriliseerida ja seetéttu on need
ihekordselt kasutatavad seadmed. Arge taaskasutage neid. Kaidelge potentsiaalselt
nakkuslike inimparitolu ainetega saastunud seadmeid Oigesti, vastavalt kohalikele
maarustele.

RoOnga hooldamine

Komplekti myRing Forte ja selle piide digeks, efektiivseks ja ohutuks hooldamiseks
lugege aadressilt www.polydentia.ch jaotist “Puhastamis-, desinfitseerimis- ja
steriliseerimisjuhised”.

komplekti myQuickmat Forte starter kit
kasutamise nduanded ja nipid

Piide eemaldamine ®

Piid tuleb enne puhastamist ja steriliseerimist kiljest votta. Piid digeks eemaldamiseks
on oluline sailitada sisemised anatoomilised tiivad. Tdmmake piisid valisest osast
haarates. @ Témmake SIIT. @ ARGE tdmmake SIIT.

Piide paigaldamine myRing Forte kiilge © ©®

Piid on asendatavad ja neid tarnitakse paarikaupa. Te saate lihtsalt piid eraldada,
vdltides sbérme survet sisemistele anatoomilistele tiibadele, et neid saasta.
Veenduge, et piid on paigutatud myRingForte kiilge, nagu naidatud pildil. & OIGE
POSITSIONEERIMINE: Piide myTines V-kujuline sektsioon peab olema suunatud alla,
et kiilu kohandada. OIGE EEMALDAMINE: Eemaldage piid myTines, tdmmates nende
poéhiosast. Arge tdmmake nende tiibadest.

MOD ja mitme hamba parandamine ®

myQuickmat Forte réngad on kavandatud Uksteise peale panemiseks, et teostada
MOD-i ja mitme hamba parandamist. 1. Valmistage hambaaugud ette, nagu on
kirjeldatud kasutusjuhendi 1. sammus. 2. Asetage matriitsid ja kiilud nii parandatava
hamba mesiaalsetele kui distaalsetele pindadele. 3. Paigaldage myRing Forte.
4. | 6petage parandustd, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendi sammudes 5 kuni 8.

Kiilgnevate aukude parandamine @

myRingForte piid on disainitud taiuslikult kohanduma kahe kilgneva hamba
mesiaalsete ja distaalsete pindadega. See omadus véimaldab kahe kilgneva augu
parandamist Uheaegselt. 1. Valmistage hambaaugud ette, nagu on kirjeldatud
kasutusjuhendi 1. sammus. 2. Asetage matriitsid ja kiilud molemale parandatavale
hambale. 3. Paigaldage myRing Forte. 4. Lopetage parandust6d, nagu on kirjeldatud
kasutusjuhendi sammudes 5 kuni 8.

myRing Forte ennistamine ®

Kui myRing Forte on liigselt laiendatud, saab seda uuesti pingutada, kasutades
Polydentia pintsette myForceps alljargnevalt: 1. eemaldage esmalt piid; 2. asetage
myRing Forte pintsettide salkude vahele; 3. pigistage pintsetid kokku, et myRing
Forte taiuslik vorm taastada. @ Pigistage.

Sektorimatriisijarjestelmat
Kaikki yksittdiset osat ovat CE-merkittyja
Yksinomaan ammattikayttdoon tarkoitettu laakintalaitepakkaus

Kayttdohje
Kuvaus

Tahan pakkaukseen sisaltyy myRing Forte, sektorimatriisirengas, joka palojensa
ansiosta (myTines Small, myTines Medium ja myTines Large) mukautuu seka leveille
taytettaville kaviteeteille ettd hampaille, joiden kruunut ovat eri korkeuksilla. Jos
hampaat eroavat toisistaan muodoltaan, autoklaavissa steriloitavaa ja vaihdettavaa
myTines-laitetta voidaan kayttda keskenaan vaihtokelpoisesti, mikd edesauttaa
matriisin mukautumista. Tama pakkaus sisaltdaa kokoelman laadukkaita, anatomisia
myWedge-hammasvalikiiloja. Onton V-muodon ansiosta ne voivat puristua kokoon
ja mukautua hampaiden interproksimaaliseen anatomiaan, tama estda papillaa
vaurioitumasta. Pakkauksen lajitelman taydentavat LumiContrast- ja QuickmatFLEX-
sektorimatriisit.

Koostumus

myRing Forte: ruostumaton teras | myTines: kestomuovi
LumiContrast-matriisit: ruostumaton teras | QuickmatFLEX-matriisit: titaani
myWedge: kestomuovi

Kayttbéaiheet
myQuickmat Forte starter kit -pakkauksen kayttdaihe on vahvojen hampaiden
erottaminen kontaktipisteiden aikaansaamiseksi taytettaessa luokan Il kaviteetteja.
myRing Forten anatomisesti muotoillut ja uudelleenkaytettavat karjet varmistavat
matriisin taydellisen mukautumisen ja myWedge muodostaa matriisinauhan hampaan
kaula-alueelle

Vasta-aiheet
Ei tunneta.

Haittavaikutukset
Ei tunnettuja haittavaikutuksia. limoita vakavista haittatapahtumista viipymatta
jalleenmyyijalle tai Polydentialle.

Yhteisvaikutukset muiden Iddkinnéllisten laitteiden tai tuotteiden kanssa
Ei tunnettuja yhteisvaikutuksia.

Tietoa potilaalle
myQuickmat Forte starter kitiin liittyville potilaalle osoitetuille tiedoille ei ole tarvetta.

Sdilytys ja varastointi
Sailytd puhtaassa, kuivassa ymparistossa etaalla kosteudesta tai
ilmankosteudesta.

Varoitukset

Koska tuote sisdltaa pienia ja teravia komponentteja, kofferdam-kumin kayttdé on
pakollista, jotta valtetdan tahaton nieleminen tai aspirointi. Pidd myRing Forte aina
paikoillaan hammaslangan avulla. Jos myQuickmat Forte starter kitn komponentteja
(matriisi, rengas paloineen, kiila) joutuu vahingossa hengitysteihin, on hakeuduttava
valittdmastiladkarin hoitoon. Jos myQuickmat Forte starter kitn komponentti niellaan,
suositellaan vahvasti l1adkarin hoitoon hakeutumista ja nieltyjen komponenttien
paikantamista. Jos potilas sairastuu komponentin nielemisen jalkeen, on heti otettava
yhteytta laakariin. Kaikki Polydentian uudelleenkaytettdvat tuotteet toimitetaan
epasteriileind ja ne on desinfioitava, puhdistettava ja steriloitava asianmukaisesti
ennen ensimmaista kayttokertaa. Lue puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet
osoitteesta www.polydentia.ch.

Applikointi

@ Kaviteetin valmistelu: Poista karioitunut hammaskudos ja valmistele hammas
konservatiivisella luokan Il valmistelulla. Matriisin voi asettaa, vaikka kontaktialuetta
ei ole avattu kokonaan. 2 Matriisin asettaminen paikalleen: Valitse sopiva matriisi
hampaan morfologian ja restauraatiotyypin mukaan. Aseta muotoiltu sektorimatriisi
paikalleen sormin tai atuloilla kovera reuna okklusaalirajaa kohden. @ Kiilaus: Valitse
oikean kokoinen myWedge-kiila sulkeaksesi ienrajan ja aseta se paikoilleen tukevasti.
Tarvittaessa pida sormi matriisinauhan paalla valttaaksesi sen siirtymisen pois
paikaltaan kiilauksen aikana. @ myRing Forte -renkaan asettaminen paikalleen: Avaa
myRing Forte -rengasta Polydentian myForceps-atuloilla; avaa sitd vain sen verran
kuin hampaalle asettamiseen vaaditaan. Aseta myRing Forte varovasti kiilan paalle
ja niin pitkélle gingivaalisesti kuin mahdollista. & Matriisin muotoilu: Paina matriisi
viereistd hammasta vasten kuulapaiselld instrumentilla tai atuloilla erinomaisen
kontaktin aikaansaamiseksi. ®) Kaviteetin tiyttd: Tayta kaviteetti tdytemateriaalin
valmistajan antamia ohjeita noudattaen.@ Sektorimatriisijirjestelmén poistaminen:
Poista myRing Forte, kiila ja matriisi. Matriisin helppoon poistamiseen suosittelemme
Polydentia myQuickmatrix Forceps -pihtien kayttoa. @ Viimeistely ja Kiillotus: Poista
ylimaarainen materiaali ja kiillota restauraatio ohuilla porilla valmistajan antamien
ohjeiden mukaisesti.

Héavittdminen
Matriisejajakiilojaeivoikoostumuksensavuoksisteriloida,jotenne ovat kertakayttoisia
laitteita. Niitd ei saa kdyttdd uudelleen. Mahdollisesti tartuntavaarallisten,
ihmisperdisten aineiden kontaminoimat laitteet on havitettava asianmukaisesti ja
paikallisten saddosten mukaisesti.

Renkaiden ennallistaminen

Lue puhdistus-, desinfiointi- ja sterilointiohjeet osoitteesta www.polydentia.ch
saadaksesi tietoa myRing Forten seka sen palojen asianmukaisesta, tehokkaasta ja
turvallisesta ennallistamisesta.

Vinkkeja ja ohjeita myQuickmat Forte starter kit
-pakkauksen kdyttoon

Kérkien poistaminen ®

Karjet on aina poistettava ennen puhdistusta ja desinfiointia. Karkia poistettaessa on
tarkeda varmistaa, ettd anatomiset sisasiivekkeet eivat vaurioidu. Poista karjet sen
vuoksi ulko-osasta kiinni pitden. @ Veda TASTA. €@ ALA veda TASTA.

Kérkien asettaminen myRing Forte -renkaaseen © ©®

Karjet ovat vaihdettavissa ja ne toimitetaan pareittain. Karjet on helppo irrottaa
toisistaan. Ala paina anatomisia sisasiivekkeita sormilla, jotta ne eivat vaurioidu.
Varmista, etta karjet asetetaan myRingForteen kuvassa esitetylla tavalla. ® OIKEA
ASETTAMINEN: myTines-karkien v:n muotoinen osio taytyy suunnata alaspain, jotta
kiilalle olisi riittavasti tilaa. OIKEA PURKAMINEN: Poista myTines-karjet vetamalla
paarungosta. Ala veda niiden siivekkeista.

Vili- ja poskihampaiden mesiaali-, okklusaali- ja distaalipinnat ja usean hampaan
restauraatiot ®

myQuickmat Forte -renkaat on suunniteltu paallekkaiseen asetukseen vili- ja
poskihampaiden mesiaali-, okklusaali- ja distaalipintojen restauraatioissa ja usean
hampaan restauraatioissa. 1. Valmistele kaviteetit kayttdohjeiden kohdassa 1kuvatulla
tavalla. 2. Aseta matriisit ja kiilat restauroitavan hampaan mesiaali- ja distaalipinnoille.
3. Aseta myRing Forte -rengas. 4. Tee restauraatio loppuun kayttéohjeiden kohdissa
5-8 kuvatulla tavalla.

liiallisesta

Vierekkéisten kaviteettien tiyttdo ©

myRing Forte -renkaan karjet on muotoiltu sopimaan taydellisesti kahden
vierekkdisen hampaan mesiaali- ja distaalipinnoille. Tama ominaisuus mahdollistaa
kahden vierekkaisen kaviteetin taytdét samanaikaisesti. 1. Valmistele kaviteetit
kayttoohjeiden kohdassa 1 kuvatulla tavalla. 2. Aseta matriisit ja kiilat kumpaankin
restauroitavaan hampaaseen. 3. Aseta myRing Forte -rengas. 4. Tee restauraatio
loppuun kayttéohjeiden kohdissa 5-8 kuvatulla tavalla.

myRing Forte -renkaan muodon palauttaminen ® ®

JosmyRing Forte -rengasta avataan liikaa, sen voi palauttaa alkuperaiseen muotoonsa
Polydentian myForceps-atuloilla seuraavalla tavalla: 1. Poista ensin karjet. 2. Aseta
myRing Forte pihtien loviin. 3. Palauta myRing Forte virheettémaan muotoonsa
puristamalla atulat kiinni. @ Purista.

SV - SVENSKA

Sektionsmatrissystem
Alla individuella komponenter &r CE-markta
Kit for medicintekniska produkter endast for professionellt bruk

Bruksanvisning

Beskrivning

Denna sats innehaller myRing Forte, en sektionerad matrisring som anpassar sig till
bade tander med olika kronhojder och breda halrum, tack vare dess extremiteter
(myTines Small, myTines Medium och myTines Large). | handelse av olika
tandmorfologier kan de autoklaverbara och utbytbara myTines anvandas omvaxlande
for att forbattra anpassning av matrisen. Satsen bestar av ett urval av myWedge,
hoégkvalitativa, anatomiska kilar fér interdental anvandning. Deras ihaliga V-form
gor att de kan komprimera och anpassa sig till tandernas interproximala anatomi,
vilket forhindrar skador pa tandpapillen. Satsen kompletteras med LumiContrast och
QuickmatFLEX sektionsmatriser.

Sammansattning

myRing Forte: rostfritt stal | myTines: termoplast

LumiContrast matriser: rostfritt stal | QuickmatFLEX matriser: titan

myWedge: termoplast

Indikationer

myQuickmat Forte starter kit ar indicerat fér stark tandseparering for att skapa
kontaktpunkter vid restaurering av klass Il haligheter. myRing Fortes anatomiskt
formade, ateranvandbara pinnar sakerstaller perfekt matrisanpassning och myWedge
formar matrisbandet till det cervikala omradet av tanden.

Kontraindikationer

Inga kanda.

Biverkningar

Det finns inga kanda biverkningar. Rapportera genast alla allvarliga incidenter genom
att kontakta din leverantér eller Polydentia.

Interaktioner med andra medicintekniska produkter eller andra produkter

Det finns inga kanda interaktioner.

Information till patienten
Ingen information till patienten gallande myQuickmat Forte starter kit ar nédvandig.

Skydd och forvaring
Forvarairen, torr miljo utan vata eller 6verdriven fuktighet.

Varningar

P& grund av de sma och skarpa delarna &r det obligatoriskt att anvanda kofferdam
for att undvika oavsiktlig svaljning eller aspiration. Sakra alltid myRing Forte med
tandtrad. Vid fall av oavsiktlig inandning av en komponent i myQuickmat Forte starter
kit (matris, ring och dess extremiteter, kil) uppsok genast lakare. Vid fall av svaljning
av en komponent i myQuickmat Forte starter kit ar det starkt rekommenderat att
uppsodka lakarhjalp och lokalisera de svalda komponenterna. Om patienten blir sjuk
efter att ha svalt en komponent, kontakta genast en lékare. Alla produkter fran
Polydentia levereras ickesteriliserade och ska desinfekteras, rengdras och steriliseras
fore den forsta anvandningen. Se instruktioner fér rengoéring, desinficering och
sterilisering pa www.polydentia.ch.

Applicering

@ Férbered tandhaligheten: Ta bort den karidsa lesionen och férbered tanden med
ett konservativt klass lI-preparat. Aven om kontakten inte var helt bruten kan matrisen
placeras. @ Placera matrisen: Valj ett [ampligt matrisband enligt tandmorfologi och
restaureringstyp. Placera den konturformade sektionsmatrisen med den konkava
kanten mot den ocklusala marginalen med hjalp av fingrarna eller med hjalp av en
pincett. @ Kilning: Valj en myWedge av l1damplig storlek fér att stdnga den gingival
marginalen och sétt in den ordentligt. Hall ett finger pa matrisbandet vid behov for
att undvika att det lossnar under kilning. @ Placera myRing Forte: Oppna myRing
Forte med hjalp av Polydentias myForceps; Oppna den endast tillrackligt for att den
ska kunna placeras pa tanden. Placera myRing Forte varsamt éver kilen sa langt in
gingivalt som méjligt. ® Putsa matrisen: For en god kontakt, polera bandet mot den
intilliggandetandenmedhjélpavenkulborreller pincett. ® Restaurera tandhaligheten:
Fyll tandhdligheten enligt anvisningarna fran tillverkaren av fyllningsmaterialet.
@ Avligsna sektionsmatrissystemet: Avldgsna myRing Forte, kilen och matrisen.
For enkel matrisborttagning féreslar vi att du anvander Polydentia my-Quickmatrix
Forceps. Finbehandling och polering: Ta bort eventuella mindre overskott av
material och polera sedan restaureringen enligt tillverkarens rekommendationer.

Bortskaffande

Pa grund av sin sammansattning kan matriserna och kilarna inte steriliseras och
ar darfor engdngsprodukter. Ateranvand dem inte. Kassera produkter som &r
kontaminerade med potentiellt infekterad substans av humant ursprung pa korrekt
satt och enligt lokala féreskrifter.

Rekonditionering av ringar
Forenren, effektiv och sdker rekonditionering av myRing Forte och dess extremiteter,
se instruktioner fér rengéring, desinficering och sterilisering pa www.polydentia.ch.

tips & tricks vid anvandning
av myQuickmat Forte starter kit

Borttagning av plasttipparna ®

Plasttippar maste demonteras fére rengérings- och steriliseringsforfaranden. For att
ta bort plasttipparna korrekt ar det viktigt att bevara de inre anatomiska vingarna
intakta. Dra av plasttipparna genom att ta tag i den yttre delen.

@ DraHAR. Q@ Dra INTE HAR.

Placering av plasttipparna pa myRing Forte © ©®

Plasttippar ar utbytbara och levereras parvis. Det ar enkelt att lossa plasttipparna,
men undvik att trycka med fingrarna pa de inre anatomiska vingarna for att bevara
dem intakta. Sakerstall att plasttipparna ar placerade pa myRing Forte pa det satt
som visas pa bilden. ® KORREKT POSITIONERING: Den v-formade delen av myTines
maste vara vand nedat for att rymma kilen. KORREKT DEMONTERING: Ta bort
myTines genom att dra bort fran deras huvuddel. Dra inte i deras vingar.

MOD och restaurering av flera tinder samtidigt ®

myQuickmat Forte-ringarna ar utformade sa att de kan staplas pa varandra for
att goéra en MOD-restaurering eller flera restaureringar samtidigt. 1. Férbered
tandhaligheter enligt beskrivningen i bruksanvisningen, steg 1. 2. Placera matriser
och kilar bade mesialt och distalt om tanden som ska restaureras. 3. Positionera
myRing Forte. 4. Utfér restaureringen enligt beskrivningen i bruksanvisningen,
steg 5till 8.

Restaurering av nirliggande tandhaligheter ©

myRing Forte-plasttipparna ar formade foér att perfekt omsluta de mesiala och
distala ytorna pa tva nérliggande tander. Den har egenskapen tillater restaurering
av tva narliggande tandhaligheter samtidigt. 1. Férbered tandhaligheter enligt
beskrivningen i bruksanvisningen, steg 1. 2. Placera kilen och matriserna pa bada
tanderna som ska restaureras. 3. Positionera myRing Forte. 4. Utfor restaureringen
enligt beskrivningen i bruksanvisningen, steg 5 till 8.

myRing Forte Reset ® (D

Om myRing Forte 6ppnas for mycket kan den aterstéllas genom att du anvander
Polydentias myForceps pa féljande satt: 1. ta forst bort plasttipparna. 2. placera
myRing Forte i skarorna pa tangen. 3. tryck ihop tangen tills den stangs for att
&terstalla myRing Forte i sin optimala form. @ Klam.

en: Item number. de: Katalognummer. fr: Numéro de catalogue.

it: Numero di catalogo. es: Numero de catalogo. pt: Nimero de catdlogo.

no: Katalognummer. et: Kataloogi number. fi: Luettelonumero

sv: Katalognummer. da: Katalognummer. cs: Cislo polozky. tr: Katalog numarasi.
el: AplOuoC KataAdyou. bg: Homep Ha apTukyaa. hu: Termékszam.

Iv: Kataloga numurs. It: Katalogo numeris. ro: Numar catalog. sk: Katalégové Cislo.

en: Batch code. de: Chargennummer. fr: Référence du lot. it: Numero di lotto.
es: Codigo de lote. pt: Codigo de lote. no: Batch-kode. et: Partiinumber.

fiz Erakoodi. sv: Partinummer. da: Batchnummer. cs: Kod $arze. tr: Parti kodu.
el: Kwdkog maptidac. bg: Koa Ha naptuaata. hu: Tételszam. Iv: Partijas kods.
It: Partijos kodas. ro: Cod lot. sk: Kéd Sarze.

-
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en: Consult instructions for use. de: Gebrauchsanweisung beachten. fr: Consulter le
mode d’emploi. it: Consultare le istruzioni per 'uso. es: Consultar las instrucciones
de uso. pt: Consultar as instrucdes de utilizacdo. no: Se bruksanvisningen.

et: Lugege kasutusjuhendit. fi: Lue kayttoohjeet. sv: Se bruksanvisningen.

da: Se brugsanvisning. cs: Postupujte podle navodu k pouziti. tr: Kullanim
talimatlarina bakin. el: AlaBdoTte Tig 0dnyieg xprionc.. bg: BuxTe nHCTpyKUMKTE 38
ynotpeba. hu: Olvassa el a hasznalati utasitast. Iv: Skatiet lietosanas instrukcijas.

It: Zr. naudojimo instrukcijas. ro: Consultati instructiunile de utilizare. sk: Pre¢itajte
si pokyny na pouzitie.

en: Do not reuse. de: Nicht wiederverwenden. fr: Ne pas réutiliser.

it: Non riutilizzare. es: No reutilizar. pt: Nao reutilizar. no: Skal ikke brukes om igjen.
et: Arge taaskasutage. fi: Ei saa kayttaa uudelleen. sv: Fér ej teranvandas.

da: Ma ikke genanvendes. cs: Nepouzivejte opakované. tr: Tekrar kullanmayin.

el: Na unv emavaxpnooroleital. bg: He nsnoassaiite nostopHo. hu: Ne hasznalja
fel Ujra. Iv: Nelietot atkartoti. It: Nenaudoti pakartotinai. ro: A nu se reutiliza.

sk: Nepouzivat opakovane.

en: Manufacturer. de: Hersteller. fr: Fabricant. it: Fabbricante. es: Fabricante.
pt: Fabricante. no: Produsent. et: Tootja. fi: Valmistaja. sv: Tillverkare.

da: Producent. cs: Vyrobce. tr: Uretici. el: Kataokeuaotrc. bg: MpoussoanTeA.
hu: Gyarto. Iv: Razotajs. It: Gamintojas. ro: Producator. sk: Vyrobca.

L ® =

en: CE mark. de: CE-Kennzeichnung. fr: Marquage CE. it: Marchio CE. es: Marca CE.
pt: Marca CE. no: CE-merke. et: CE-margis. fi: CE-merkki. sv: CE-méarkning.

da: CE-meerke. ¢s: Oznaceni CE. tr: CE isareti. el: ZUpBoAo CE. bg: Mapkuposka CE.
hu: CE-jel6lés. Iv: CE mark&jums. It: CE Zenklas. ro: Marcaj CE. sk: Znacka CE.

N
m

en: Ultrasonic bath. de: Ultraschallbad. fr: Bain a ultrasons. it: Bagno ad ultrasuoni.
es: Bafo ultrasénico. pt: Banho ultrassénico. no: Ultralydbad. et: Ultrahelivann.

fi: Ultradanikylpy. sv: Ultraljudsbad. da: Ultralydsbad. cs: Ultrazvukova koupel.

tr: Ultrasonik banyo. el: Aoutpo unteprixwv. bg: YATpassykoBa BaHa.

hu: Ultrahangos furdé. Iv: Ultraskanas vanna. It: Ultragarsiné vonelé.

ro: Baie cu ultrasunete. sk: Ultrazvukovy kupel.

—
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en: Washer-disinfector for thermal disinfection. de: Geeignet fiir die Reinigung

im Thermodesinfektor. fr: Laveur-désinfecteur pour la désinfection thermique.

it: Disinfettore per disinfezione termica. es: Lavadora desinfectadora para
desinfeccion térmica. pt: Maquina de lavar/desinfetar para desinfecao térmica.

no: Vaske-desinfektor for termisk desinfisering. et: Termodesinfektsiooni pesur-
desinfitseerimisseade. fi: Pesu-desinfiointilaite [ampddesinfiointiin.

sv: Disk-desinfektor for termisk desinficering. da: Vaskedesinfektor til termisk
desinfektion. ¢s: Myci a dezinfekéni zatizeni s tepelnou dezinfekci. tr: Termal
dezenfeksiyon icin yikayici-dezenfektor. el: MAUVTAPLO-ATIOAUMAVTAPAG YIa OEPULIKA
aroAuuavon. bg: MuaaHo-Ae3MHdeKUMOHHa MaLMHa 3a TepMUYHA Ae3uHbeKLMs.
hu: Moso-fertétlenitd a termikus fertétlenitéshez. Iv: Mazgasanas-dezinfekcijas
ierice termalai dezinfekcijai. It: Terminio dezinfekavimo plautuvas. ro: Masind

de spalat si dezinfectat pentru dezinfectie termica. sk: Umyvacie/dezinfekéné
zariadenie na tepelnu dezinfekciu.

en: Sterilizable in a steam sterilizer (autoclave) at the temperature specified.

de: Im Dampfsterilisator (Autoklaven) sterilisierbar bei der angegebenen
Temperatur. fr: Stérilisable dans un stérilisateur a la vapeur (autoclave) a la
température spécifiée. it: Sterilizzabile a vapore (autoclave) alla temperatura
specificata. es: Esterilizable en un esterilizador de vapor (autoclave) a la
temperatura especificada. pt: Esterilizavel num esterilizador a vapor (autoclave)
a temperatura especificada. no: Kan steriliseres i dampsterilisator (autoklav) ved
spesifisert temperatur. et: Steriliseeritav aursterilisaatoris (autoklaav) kindlaks
maaratud temperatuuril. fi: Steriloitavissa hdyrysterilointilaitteessa (autoklaavi)
maaritetyssa lampotilassa. sv: Kan steriliseras i angsterilisator (autoklav) vid
angiven temperatur. da: Steriliserbare i en dampsterilisator (autoklave) ved den
angivne temperatur. cs: Lze sterilizovat v parnim sterilizatoru (autoklavu) pfi
stanovené teploté. tr: Buharli sterilizasyon cihazinda (otoklav) belirtilen sicaklikta
sterilize edilebilir. el: ATlOOTEPWOLO O ATIOOTEPWTH ATUOU (AUTOKAUGTO) 0TV
Kaboplopévn Beppokpacia. bg: Moxe Aa ce CTepUAM3MPA B NapeH CTEPUAM3ATOR
(aBTOKA@B) Npu NocoyeHata Temnepatypa. hu: Gézsterilizéloban (autoklavban)

a megadott hémérsékleten sterilizalhato. Iv: Sterilizéjams tvaika sterilizatora
(autoklava) pie noraditas temperatiras. It: Galima sterilizuoti gary sterilizatoriuje
(autoklave) nurodytoje temperatiroje. ro: Sterilizabil intr-un sterilizator cu abur
(autoclava) la temperatura specificata. sk: Mozno sterilizovat v parnom sterilizatore
(autoklave) pri uvedenej teplote.

en: Medical Device. de: Medizinprodukt. fr: Dispositif médical. it: Dispositivo
medico. es: Producto sanitario. pt: Dispositivo médico. no: Medisinsk utstyr.

et: Meditsiiniseade. fi: Laakinnallinen laite. sv: Medicinteknisk produkt. da:
Medicinsk udstyr. cs: Zdravotnicky prostfedek. tr: Tibbi Cihaz. el: latpotexvohoyiko
Tipoidv. bg: MeanumnHcko nsaeame. hu: Orvostechnikai eszkdz. Iv: Mediciniska ierice.
It: Medicinos priemoné. ro: Dispozitiv medical. sk: Zdravotnicka pomaocka.

en: European Authorized Representative. de: Autorisierte Vertretung in Europa.
fr: Représentant autorisé européen. it: Rappresentante Autorizzato Europeo.
es: Representante autorizado europeo. pt: Mandatario europeu. no: Autorisert
representant i EU. et: Euroopa volitatud esindaja. fi: Valtuutettu edustaja
Euroopassa. sv: Auktoriserad europeisk representant. da: Autoriseret europaeisk
repraesentant. cs: Zplnomocnény zéstupce pro Evropu. tr: Avrupa’da Yetkili
Temsilci. el: EEouclodotnuévog avtimpdowtog otny Eupwrn. bg: Esponeiicku
ynbAHOMOLLEeH npeAcTaBuTeA. hu: Eurépai meghatalmazott képviseld.

Iv: Pilnvarotais parstavis Eiropa. It: |galiotasis atstovas Europoje. ro: Reprezentant
autorizat in Comunitatea Europeana. sk: Splnomocneny zastupca na uzemf
Eurdépskeho spolocenstva.

en: Importer. de: Importeur. fr: Importateur. it: Importatore. es: Importador.
pt: Importador. no: Importgr. et: Importija. fi: Maahantuoja. sv: Importor.
da: Importar. cs: Dovozce. tr: ithalatci. el: Eloaywyéag. bg: BHocuTea.

hu: Importér. Iv: Importétajs. It: Importuotojas. ro: Importator. sk: Dovozca.

®

en: Unique Device Identification. de: Einmalige Produktkennung. fr: Identifiant
Unique Des Dispositifs. it: Identificatore Univoco del Dispositivo. es: Identificador
Unico Del Producto. pt: Identificacdo Unica Do Dispositivo. no: Unik
Enhetsidentifikator. et: Kordumatu Identifitseerimistunnus. fi: Yksilollisella
Laitetunnisteella. sv: Unik Produktidentifiering. da: Unik Udstyrsidentifikationskode.
cs: Jedine¢nym Identifikdtorem Prostredku. tk: Benzersiz Cihaz Tanimlayicisi.

el: ATIOKAELOTIKO AvayvwploTikd Texvoloyikou Mpoidvtoc. bg: YHukaneH
NaeHTndUKaTop Ha M3aeausTa. hu: Egyedi Eszkdzazonosito. Iv: lerices Unikalais
Identifikators. It: Unikalusis Priemonés Identifikatorius. ro: Identificator Unic Al Unui
Dispozitiv. sk: Unikétny Identifikdtor Pomocky.
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en: Wedge de: Keil fr: Coin
it:cuneo es:Cuifa pt: Cunha
no: Kile et: Kiil fi: Kiila
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myRing Forte Reset

da - DANS

Sektionsmatricesystemer
Alle de enkelte komponenter er CE-maerkede
Medicinsk udstyrsseet til professionel brug alene

Brugsanvisning

Beskrivelse

Dette saet indeholder myRing Forte, en sektioneret matricering, der tilpasser
sig bade teender med forskellige kronehgjder og brede hulrum takket veere
ekstremiteterne (myTines Small, myTines Medium og myTines Large). | tilfelde af uens
tandmorfologier kan de autoklaverbare og udskiftelige myTines bruges lgbende for at
forbedre matricetilpasningen. Seettet bestar af et udvalg af myWedge - hgjkvalitative,
anatomiske interdentale plastikkiler. Deres hule V-form ger det muligt for dem at
komprimere og tilpasse sig taendernes interproksimale anatomi, hvilket forhindrer
beskadigelse af papillen. LumiContrast- og QuickmatFLEX-sektionsmatricerne
fuldender seettet.

Sammensatning

myRing Forte: rustfrit stal | myTines: termoplast
LumiContrast-matricer: rustfrit stal | QuickmatFLEX-matricer: titanium
myWedge: termoplast

Indikationer

myQuickmat Forte starter kit er indiceret til steerk tandadskillelse for at skabe
kontaktpunkter i restaureringen af klasse Il-kavitet. myRing Fortes anatomisk
formede, genanvendelige taender sikrer perfekt matricetilpasning, og myWedge
danner matricebandet til det cervikale omrade af tanden

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Bivirkninger

Der er ingen kendte bivirkninger. Enhver alvorlig haendelse skal indberettes ved at
kontakte distributaren eller Polydentia

Interaktioner med andet medicinsk udstyr og produkter
Der er ingen kendte interaktioner.

Information til patienten
Ingeninformation til patienten vedrgrende myQuickmat Forte starter kit er nedvendig.

Konservering og opbevaring
Opbevares pa et rent, tert sted pa afstand af fugt eller kraftig luftfugtighed.

Advarsler

Pga. tilstedevaerelsen af sma og skarpe komponenter er det obligatorisk at anvende en
kofferdam for at sikre patienten mod synkning eller inhalering. Sgrg altid for at afsikre
myRing Forte med tandtrad. Seg omgaende laege, hvis en del fra myQuickmat Forte
starter kit (matrice, holderring og dens ekstremiteter, kile) ved et uheld bliver inhaleret
af patienten. Ved synkning af en del fra myQuickmat Forte starter kit anbefales det
pa det kraftigste at s@ge laegehjaelp og lokalisere de slugte komponenter. Hvis der
opstar sygdom efter indtagelse, skal der omgaende s@ges laeege. Alle Polydentia-
produkter til flergangsbrug leveres som ikke-sterile, og de skal derfor desinficeres,
rengeres og steriliseres korrekt inden farste brug. Rengerings-, desinfektions- og
steriliseringsanvisningerne pa www.polydentia.ch skal gennemlaeses.

Applikation

(@ Preeparer kaviteten: Fjern cariesleesionen, og praeparer tanden med en
konventionel klasse llI-praeparation. Selvom kontakten ikke er helt brudt, kan matricen
anbringes. @ Anbring matricen: Valg et passende matriceband i henhold til tandens
morfologi og restaureringstypen. Anbring den konturerede sektionsmatrice med den
konkave kant mod okklusalkanten med fingrene eller med en pincet. @ Brug af kile:
Veaelg den passende starrelse myWedge for at justere matricen cervikalt, og indsaet
den fast. Nar det er ngdvendigt saettes en finger pa matricebandet for at undga, at
det Izsner sig under kileindsaettelsen. @ Anbring myRing Forte: Udvid myRing Forte
med Polydentias myForceps. Udvid den blot tilstraekkeligt til at anbringe den pa
tanden. Anbring forsigtigt myRing Forte over kilen, og placer den sa gingivalt, som
det er muligt. ® Poler matricen: Poler bandet mod den tilstadende tand af hensyn
til god kontakt med en kuglepolerer eller en pincet. € Restaurer kaviteten: Restaurer
kaviteten i henhold til producentens indikationer for fyldningsmaterialet. @ Fjern
sektionsmatricesystemet: Fjern myRing Forte, kilen og matricen. Vores anbefaling
i forhold til nem udtagning af matricen er at benytte den seerlige Polydentia
myQuickmatrix Forceps.® Finishering og polering: Med et tyndt bor fijernes den
lille maengde overskydende materiale, hvorefter restaureringen poleres i henhold til
anbefalingerne fra producenten af finish- og poleringsinstrumenterne.

Bortskaffelse

Pga.deres sammensaetning kan matricerne and kilerne ikke steriliseres, og de er derfor
engangsudstyr. De ma ikke genanvendes. Udstyr, der er kontamineret med potentielt
smittefarlige agenser af human oprindelse, skal bortskaffes i overensstemmelse med
de lokale bestemmelser.

Rekonditionering af ringen

Med henblik pa at sikre korrekt, effektiv og sikker rekonditionering myRing Forte og
deres ekstremiteter skal rengarings-, desinfektions- og steriliseringsanvisningerne pa
www.polydentia.ch gennemlaeses.

Tips ogtricks tilanvendelse
af myQuickmat Forte starterkit

Aftagning af ender ® ®

Enderne skal afmonteres fgr enhver renggrings- og steriliseringsproces. Afmonter
enderne korrekt af ved at treekke i dem i den eksterne del, saledes at de indvendige
anatomiske vinger bibeholdes. @ Traek HERFRA. € Traek IKKE HERFRA.

Endernes placering pa myRing Forte © ©®

Endernekanudskiftes ogleveresipar. Enderne kannemtafmonteres. Undga fingertryk
pa de indvendige anatomiske vinger, sa de bibeholdes. Sgrg for, at enderne anbringes
pa myRingForte som vist pa figuren. ® KORREKT PLACERING: Den V-formede del af
myTines skal vende nedad for at kunne rumme kilen. KORREKT ADSKILLELSE: Fjern
myTines fra at traekke den vaek fra hovedlegemet. Undga at traekke i vingerne.

Mesial-okklusaldistale og multiple tandrestaureringer ®

myQuickmat Forte-ringe er designet til at blive stablet oven pa hinanden for at
kunne udfgre en mesial-okklusal-distal og multiple tandrestaureringer. 1. Praeparer
kaviteterne som beskrevet i brugsanvisningen, trin 1. 2. Anbring matricer og kiler
pa bade de mesiale og distale overflader af tanden, der skal restaureres. 3. Anbring
myRing Forte. 4. Fuldfer restaureringen som beskrevet i brugsanvisningen, trin 5 til 8.

Restaurering af tilstadende kaviteter ©

myRing Forte-enderne er formet, sa de perfekt favner to tilstedende taenders mesiale
og distale overflader. Denne funktion muligger restaurering af to tilstadende kaviteter
pa samme tid. 1. Praeparer kaviteterne som beskrevet i brugsanvisningen, trin 1. 2.
Anbring matricer og kiler pa begge taender, der skal restaureres

3. Anbring myRing Forte. 4. Fuldfgr restaureringen som beskrevet i brugsanvisningen,
trin 5 til 8.

Nulstil myRing Forte ® )

Hvis myRing Forte er blevet udvidet for meget, kan den spaendes til igen ved at bruge
Polydentias myForceps som falger: 1. fiern enderne farst. 2. anbring myRing Forte i
rillerne pa tangen. 3. klem tangen i, sd myRing Forte vender tilbage til dens perfekte
form. @ Klem.

cs - CESTINA

Systémy sekénich matric
V&echny jednotlivé soucasti maji oznaceni CE
Sada zdravotnickych prostfedkl uréend pouze pro profesiona

Navod k pouziti

Popis

Sada obsahuje myRing Forte, krouzek pro sekéni matrice, ktery se diky svym
koncovkam (myTines Small, myTines Medium a myTines Large) dokaze prizplsobit
zublm s rliznou vyskou korunky i sirokym kavitam. V pfipadé odlisné morfologie
zubu muzete pouzit rzné autokldvovatelné koncovky myTines, aby se zlepsila
adaptace matrice. Koncovky jsou vzajemné zaménitelné. Sada obsahuje vysoce
kvalitni anatomicky tvarované mezizubni plastové klinky myWedge. Zasluhou
dutého tvaru pismene V se dokaze stlacit a pfizpUsobit prostoru mezi zuby, ¢imz
predchazi poskozeni papily. V sadé naleznete rovnéz sekéni matrice LumiContrast
a QuickmatFLEX.

Slozeni

myRing Forte: nerezova ocel | myTines: termoplast
Matrice LumiContrast: nerezova ocel | Matrice QuickmatFLEX: titan
myWedge: termoplast

Indikace

Sada myQuickmat Forte starter kit je ur¢ena k silné separaci zubu za Ucelem vytvoreni
bodl kontaktu pfi zhotovovani vypini kavit Il. Tridy. KrouZzek myRing Forte ma
anatomicky tvarované, opakované pouzitelné koncovky, které zajistuji dokonalou
adaptaci matrice. Sada obsahuje rovnéz myWedge, ktery formuje matricovy prouzek
k anatomii cervikalni oblasti zubu.

Kontraindikace

Nejsou znamy.

Vedlejsi uc€inky

Neexistuji zadné zndmé vedlejsi Ucinky. Pfipadné zavazné nezadouci pfihody hlaste
neprodlené distributorovi nebo spole¢nosti Polydentia.

Vzajemné ovliviiovani s jinymi zdravotnickymi prostfedky nebo vyrobky

Nejsou zndmy zadné pfipady vzajemného ovliviiovani.

Informace pro pacienta

V souvislosti se sadou myQuickmat Forte starter kit neni nutné poskytovat pacientovi
zadné informace.

Uchovavani a skladovani

Uchovévejte na Cistém, suchém misté a chrante pred vlhkem nebo pfili§ vysokou
vlhkosti vzduchu.

Varovani

Vzhledem k pfitomnosti malych a ostrych souc¢asti vzdy pouzijte kofferdam, abyste
zabranili ndhodnému spolknuti nebo vdechnuti. myRing Forte vzdy zajistéte dentalni
niti. V pripadé ndhodného vdechnuti néjaké ze soucdsti sady myQuickmat Forte
starter kit (matrice, krouzku nebo jeho koncovek ¢i klink(l) okamzité vyhledejte
|ékarskou pomoc. V pripadé spolknuti nékteré ze soucdsti sady myQuickmat Forte
starter kit dirazné doporuc¢ujeme vyhledat |ékafskou pomoc a spolknutou soucast
lokalizovat. Pokud se po spolknuti rozvine néjaké onemocnéni, vyhledejte ihned
|ékare.

Vsechny vyrobky na opakované pouziti od Polydentia jsou doddvény nesterilni a pred
prvnim pouzitim je treba je radné dezinfikovat, vycistit a sterilizovat. Postup najdete
v pokynech k ¢isténi, dezinfekci a sterilizaci na webu www.polydentia.ch.

Pouziti

(@ Preparace kavity: Odstrante kariezni [ézi a pFipravte zub konzervativni preparaci Il.
tFidy. Matrici Ize nasadit i v pfipadé, ze bod kontaktu nebyl zcela porusen. @ Nasazeni
matrice: Vyberte vhodny matricovy prouzek podle morfologie zubu a typu vyplné.
Prsty nebo pinzetou umistéte konturovanou sekéni matrici tak, aby konkdvni okraj
sméfoval k okluzi. @ Zavedeni klinku: Vyberte klinek myWedge vhodné velikosti
k uzavfeni gingivalni hrany a dikladné jej zasunte. V ptipadé potieby pFidrzte prst
na matricovém prouzku, aby b&hem umistovani klinku nedoslo k jeho uvolnéni.
@ Nasazeni myRing Forte: Klestémi myForceps Polydentia roztdhnéte myRing Forte.
Dostatecné krouzek rozevrete. Opatrné jej nasadte pres klinek, pokud mozno co
nejblize k dasni. ® Vyhlazeni matrice: V zajmu zajisténi perfektniho bodu kontaktu
vyhladte matrici hladitkem (kulickou) nebo pinzetou. ® Aplikace vyplné do kavity:
Vyplite kavitu materidlem dle pokynt vyrobce. @) Vyjmuti systému sekénich matric:
Sejméte myRing Forte, klinek a matrici. Matrice se nejsnaze odstranuje pomoci
specialnich klesti myQuickmatrix Forceps od Polydentia. ® Koneéna tiprava a lesténi:
Tenkym vrtackem odstrante pfipadny maly prebytek a vypln vylestéte podle
doporuceni vyrobce.

Likvidace

Matrice nelze vzhledem k jejich slozZeni sterilizovat, a proto se jednd o zdravotnické

ni pouziti

prostredky na jedno pouziti. Nepouzivejte je opakované. Prostfedky kontaminované
potencialné infekénimi latkami lidského pavodu Fadné zlikvidujte v souladu s mistnimi
predpisy.

Obnova krouzku

Postup, jak G¢inné a bezpeéné provadét obnovu krouzkl myRing Forte a jejich
koncovek, najdete v pokynech k c¢isténi, dezinfekci a sterilizaci na webu www.
polydentia.ch.

Tipy a triky pFi pouzivani sady
myQuickmat Forte starter kit

Sejmuti koncovek @ ®

Koncovky je nutné pred cisténim ¢i sterilizaci sejmout. PFi snimani koncovek je
dllezité neposkodit vnitini anatomicka kridélka. Koncovky uchopte vzdy za vnéjsi
¢ast. @ Uchopte ZDE. @ NE uchopujte ZDE.

Nasazeni koncovek na krouzek myRing Forte © ©®

Koncovky jsou vyménitelné a dodavaji se spojené v parech. Ty od sebe Ize snadno
oddélit, avsak nesmi dojit k poskozeni vnitfnich anatomickych kfidélek. Proto na né pfi
oddélovani netla¢te. Koncovky na myRingForte nasadte podle obrazk(. ® SPRAVNE
UMISTENI: Cast koncovky myTines ve tvaru V musi sméfovat dold, aby se do ni
vesel klinek. SPRAVNE SEJMUTI: Koncovky myTines uchopte a zatahnutim sejméte
z krouzku. Nikdy je neuchopuijte za kridélka.

Vyplnéni MOD kavit a vice zubi ®

Krouzky myQuickmat Forte jsou navrzeny tak, aby je bylo mozné pfi vypliovani MOD
kavit a vice zubU nasadit pfes sebe. 1. Pfipravte dutiny zplisobem popsanym v ndvodu
k pouziti, krok 1. 2. Na mezidIni a distalni povrchy vyplhovaného zubu nasadte matrice
aklinky. 3. Nasadte krouzek myRing Forte. 4. Dokoncete vyplné zplsobem popsanym
v navodu k pouziti, kroky 5-8.

Vyplnéni sousednich kavit ©

Tvar koncovek myRing Forte umoznuje dokonalou adaptaci mezidlnich a distalnich
povrchll dvou sousednich zubl. Diky tomu lze vypliovat dvé sousedni kavity
soucasné. 1. Pripravte dutiny zplsobem popsanym v navodu k pouziti, krok 1.
2. Na oba vyplhované zuby nasadte matrice a klinky. 3. Nasadte krouzek myRing
Forte. 4. Dokoncete vypIné zplsobem popsanym v navodu k pouziti, kroky 5-8.

Obnoveni myRing Forte ® (D

Pokud dojde k nadmérnému rozevieni myRing Forte, Ize jej obnovit pomoci klesti
myForceps od Polydentia nasledujicim zplsobem: 1. Nejprve sejméte koncovky.
2. Nasadte myRing Forte do zafezl na klestich. 3. Zmacknutim klesté uzaviete, aby
myRing Forte ziskal zpét svij tvar. @ Zmacknéte.

tr - TURKCE

Kesitli matriks sistemleri
Bilesenlerin her biri CE isaretlidir
Tibbi Cihaz Kiti yalnizca profesyonel kullanim igindir

Kullanim talimatlari

Agiklamasi

Kitte, uclar (myTines Small, myTines Medium ve myTines Large) sayesinde farkli
kron yuksekliklerine sahip dislere ve genis kavite preparasyonlarina uyum saglayan
kesitli matriks halkasi myRing Forte yer almaktadir. Farkli dis morfolojileri olmasi
durumunda matriks adaptasyonunu gelistirmek icin alternatif olarak otoklavlanabilen
ve degistirilebilen myTines Grtnd kullanilabilir. Kitte; yUksek kaliteli, myWedge
anatomik interdental plastik kama cesitleri yer almaktadir. Bu trdnlerin ici bos V sekli,
dislerin interproksimal anatomisine kompres uygulamalarini ve uymalarini saglayarak
papillanin zarar gérmesini énler. LumiContrast ve QuickmatFLEX kesitli matriksler,
kitin matriks cesitlerini tamamlar.

Bilesimi

myRing Forte: Paslanmaz ¢elik | myTines: termoplastik

LumiContrast matriksler: Paslanmaz celik | QuickmatFLEX matriksler: Titanyum
myWedge: termoplastik

Endikasyonlar

myQuickmat Forte starter kit, Sinif Il kavitelerin restorasyonunda temas noktalari
olusturmak amaciyla gui¢lt dis ayirma islemiicin endikedir. myRing Forte’nin anatomik
sekilli, yeniden kullanilabilir basliklari mikemmel matriks adaptasyonu sadlar;
myWedge kamalar ise matriks bandinin disin servikal alanina goére sekil almasina
yardim eder.

Kontrendikasyonlar
Bilinen bir durum yoktur.

Yan etkiler
Bilinen yan etkileri yoktur. Herhangi bir ciddi olayi distribtértntze veya Polydentia’ya
ulasarak derhal bildirin.

Diger tibbi cihazlar veya iiriinlerle etkilesimler
Bilinen bir etkilesim yoktur.

Hastalarin bilgilendirilmesi
myQuickmat Forte starter kit ile ilgili olarak hastaya verilmesi gereken bilgi yoktur.

Koruma ve saklama
Rutubet veya asir nemden uzak, temiz ve kuru bir ortamda saklayin.

Uyarilar

Klgtk ve keskin bilesenler icerdiginden dolay yanlislikla yutma veya solumayi
onlemek icin rubber dam kullanilmasi zorunludur. myRing Forte’yi her zaman dis ipiyle
kullanin. myQuickmat Forte starter kit bilesenlerinin (matriks, halka ile uc¢lari, kama)
yanlhslikla solunmasi durumunda derhal tibbi destek alin. myQuickmat Forte starter
kit bilesenlerinin yutulmasi durumunda tibbi yardim alinmasi ve yutulan bilesenlerin
yerinin tespit edilmesi siddetle 6nerilmektedir. Yutma sonrasinda herhangi bir hastalik
gelisirse derhal bir hekime basvurun. Yeniden kullanilabilir tam Polydentia trtnleri
steril olmayan durumda sunulur ve ilk kullanim éncesinde uygun sekilde dezenfekte
edilmeli, temizlenmeli ve sterilize edilmelidir. Lutfen www.polydentia.ch adresindeki
Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Talimatlarina bakin.

Uygulama

@ Kavitenin hazirlanmast: Cirik lezyonunu cikarin ve disi konservatif Sinif Il
preparasyonla hazirlayin. Temas tamamen kirilmis olmasa bile matriks yerlestirilebilir.
@ Matriksin yerlestirilmesi: Disin morfolojisine ve restorasyonun tipine goére
uygun bir matriks bandi secin. Parmaklarinizla veya presel kullanarak konturlu
kesitli matriksi, icbtkey kenari oklizal marjine dogru olacak sekilde yerlestirin.
® Kamanin yerlestirilmesi: Gingival marjini kapatmak icin uygun biytkltkte bir
myWedge kama secin ve sikica yerlestirin. Kamay: yerlestirirken matriks bandinin
yerinden oynamamasi i¢in gerektiginde parmadinizi matriks bandinin Ustiinde
tutun. @ myRing Forte’nin yerlestirilmesi: myRing Forte’yi Polydentia myForceps'i
kullanarak acin; disin Uzerine konumlanmasina yetecek kadar genisletin. myRing
Forte’yi mimkin oldugunca dis eti sinirina oturtarak kamanin Gzerine dikkatlice
yerlestirin. ® Matriksin parlatilmasi: Milkemmel bir temas icin bir bilyeli parlatici
veya presel kullanarak komsu disin karsisindaki bandi parlatin. & Kavitenin restore
edilmesi: Dolgu materyali Ureticisinin endikasyonlarina goére kaviteyi restore edin.
@ Kesitli matriks sisteminin ¢ikarilmasi: myRing Forte, kama ve matriksi cikarin.
Matriksin kolay ¢ikariimasi icin 6zel Polydentia myQuickmatrix Forseps kullanmanizi
dneririz. @ Bitirme ve polisaj: ince bir frezle kiictk fazlaligi giderdikten sonra treticinin
tavsiyelerine uygun sekilde restorasyonu parlatin.

Bertaraf

Matriksler ve kamalar bilesimlerinden dolay: sterilize edilemezler ve bu ytzden tek
kullanimlik cihazlardir. Bu Giriinleri tekrar kullanmayin. insan kaynakli potansiyel olarak
enfeksiy6z maddelerle kontamine olmus cihazlari yerel diizenlemeler uyarinca uygun
sekilde bertaraf edin.

Halkanin yeniden islenmesi

myRing Forte ve uclarinin uygun, etkili ve glvenli sekilde yeniden islenmesi
icin - www.polydentia.ch adresindeki Temizlik, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon
Talimatlarini okuyun.

myQuickmat Forte starterkitinin
kullaniminailiskin ipuclari ve piif noktalar

Basliklarin ¢cikarilmasi @

Temizleme ve sterilizasyon isleminden 6nce basliklar sékilmelidir. Basliklari dogru
sekilde ¢cikarmak icin i¢ kisimdaki anatomik kanatlarin korunmasi énemlidir. Bashklari
dis kismindan tutup cekmeye dikkat edin. @ BURADAN cekin. €@ BURADAN CEKMEYIN.

myRing Forte iizerine basliklarin takilmasi © ©®

Basliklar ciftler halinde teslim edilir ve degistirilebilir. Basliklari kolayca ¢ikarabilirsiniz.
ic kisimdaki anatomik kanatlari korumak icin bunlarin (zerine parmaginizia
bastirmamaya dikkat edin. Basliklari myRing Forte Uzerine resimde gosterildigi
sekilde yerlestirmeye dikkat edin. ® DOGRU KONUMLANDIRMA: myTines’in v sekilli
kismi, kamay1 barindiracak sekilde asagi bakmalidir. DOGRU SOKME: myTines’l, ana
govdeden cekerek ¢ikarin. Kanatlarindan tutarak cekmeyin.

MOD ve ¢oklu dis restorasyonlari ®

myQuickmat Forte halkalar, MOD ve c¢oklu dis restorasyonu gerceklestirmek icin
birbirinin Ustline konulacak sekilde tasarlanmistir. 1. Kaviteleri, kullanim talimatlarinin
1. adiminda tarif edildigi sekilde prepare edin. 2. Matriksleri ve kamalari restore
edilecek disin hem mezial hem distal ylzeylerine yerlestirin. 3. myRing Forte’yi
konumlandirin. 4. Kullanim talimatlarinin 5 ila 8. adimlarinda tarif edildigi sekilde
restorasyonu tamamlayin.

Komsu kavitelerin restorasyonu @

myRing Forte basliklari iki komsu disin mezial ve distal ylzeylerini mikemmel olarak
kavrayacak bicimde sekillendirilmistir. Bu ¢zellik iki komsu kavitenin ayni zamanda
restorasyonuna olanak saglar. 1. Kaviteleri, kullanim talimatlarinin 1. adiminda tarif
edildigi sekilde prepare edin. 2. Matriksleri ve kamalari restore edilecek her iki dise
de yerlestirin. 3. myRing Forte’yi konumlandirin. 4. Kullanim talimatlarinin 5 ila 8.
adimlarinda tarif edildigi sekilde restorasyonu tamamlayin.

myRing Forte’yi Ayarlama® ©

myRing Forte asiri genisletilmisse asagida aciklandidi sekilde Polydentia myForceps
kullanilarak yeniden daraltilabilir: 1. dnce basliklari ¢ikarin. 2. myRing Forte’yi forseps
Uzerindeki centikler arasina yerlestirin. 3. myRing Forte’yi mikemmel sekline
déndirmek icin forsepsi sikin. @ sikin.

el - EAAHNIKA

JUOTAUOTO TUNUOTIKWY TEXVNTWY TOXWUATWY
‘OAa Ta emuEpoUg e€aptiupata pepouv onuavon CE
KIT [ATPOTEXVOAOYIKWY TIPOIOVTWY MOVO VLA ETIAYYEAUATIKA XPAoN

Odnyieg xpriong

Nepypadn

To mapdv KIt dlabEtel To myRing Forte, évav dAKTUALO TUNUATIKWY TEXVNTWV
TOIXWHATWY TIOU TIPOooapPUOZeTal TO00 o€ dOVTIA JAPOPETIKOU UPOUG KOPUWVAC
GO0 Kal O€ TIAPACKEUAOHATA EUPEiag KOIAOTNTAG, XApn ota puyxn tou (myTines
Small, myTines Medium kat myTines Large). Z& Tiep(mTwon avouolwy HopdoAoyLDYV
TWV OOVTIWY, TA ATIOCTEIPWOLUA OE AUTOKAUOTO KAl avTlkataotdolha myTines
UTTopOUV VA XPNoLUoTIoINBoUV eVAAAAKTIKA yia Tn BEATIWoN TNG TMPOCAPMOYAS
TWV TEXVNTWYV TOXWHATWY. To KIT TeptAapBdvel wa emdoyr and myWedge,
UPNAAC TIOLOTNTAG, QVATOMIKEG MECOJOVTIEG TAACTIKEG odrveg. To Koiho
OXAMA V TOUG ETUTPETIEL va cUMTILEZOVTAL KAl va Tipocapuélovtal oTnv ouopn
avatopia Twv doVTIWY, ATOTPEETOVTAC TUXOV BAABN TNG BNAWMATOC. Tn yKAua
TEXVNTWYV TOXWHUATWY TOU KIT CUUTTANPWYVOUV TA TUNIATIKA TEXVNTA TOIXWHATA
LumiContrast kat QuickmatFLEX.

TuvOeon

myRing Forte: avo€eidwtog xdAuBac | myTines: BEpUOTIAACTIKO
TUNUATIKA TEXVNTA TolXwuata LumiContrast: avo&eidwtog xaAuBag
QuickmatFLEX TUNUATIKA TEXVNTA TOLXWHUATA: TITAVIO

myWedge: BepOTIAQCTIKO

Evdeifeig
To myQuickmat Forte starter kit evdeikvutal yia loxupd dlaxwplopd Twv dovIlV

yta Tn dnuioupyia onueiwy emadic oTnV AmokatdoTtacn KOIAOTATWY Katnyopiag
II. Ta avatoulkd oXeSlaouEéva, ETIAVAXPNOLUOTION OO AKpa Tou myRing Forte
SlaodaAilouv TEAELD TIPOCAPMUOYH TWV TEXVNTWY TOXWHATWY, Vi To myWedge
oxNUATiZel TO TEXVNTO TOIXWUA OTNV AUXEVLIKA TIEPLOXN TOU DoV TIOU

Avtevdeigelg
Kauia yvwotn

Napevépyeleg
Aev €xouv avadepBel apeveépyeleg. AvadEpeTe £ykalpa omolodnTote coBapd
TIEPLOTATIKO ETILKOLVWVWVTAG LE TOV dlavouéa oag iy tnv Polydentia.

AAANAETUSPAOELG ME AAAEG LATPLKEG CUOKEUEG 1) TtpoidvTa
Aev éxouv avadepBel aAANAETUOPAOELC..

MAnpodopicg yia tov acOsvih
Aev eival anapaitnteg mANpodopieg yia Tov acOevh OXETIKA e To myQuickmat
Forte starter kit.

TuvTtipnon Kat ano®nkeuon
DuAdoosTal og KaBapo, oTeyvo TEPIBAAAOV HAKPLA attd uypacia.

Mpostdonotioelg

Adyw TN Tapousiag UIKPWY KAl AlXUNeWV £€APTNUATWY, £lval UTIOXPEWTIKA
n XpAon €AACTIKOU ATOMOVWTIAPA yld TNV amoduyn tuxaiag katdmoong A
avappodnonc. Mavta va otepewveTe To myRing Forte XpnoOTIOWWV TAG 000V TIKO
VAMA. Z€ Tiepimtwon Tuxaiag avappodnong e€apthuatog Tou myQuickmat Forte
starter kit (texvntd toixwua, dAKTUALOG Kal Ta pUyxn tou, odriva) avalntiote
Aueon TPk Bondela. Y€ mepimTwon KATAmoong e§apTANATOC Tou myQuickmat
Forte starter kit, ouviotdtal Bgpud va avalntioste ATPIKA Bondela Kal va
€VTOTIOETE TA €EAPTAMATA TIOU €XOUV KaTamoOeil. EAv epdaviotel acBevela HeTd
TNV KATATOON, CUMBOUAEUTEITE auéows LaTpo. OAa Ta ETAVAXENCILOTIO O
TipoidvTaPolydentiaTtapéXoVTal N ATIOCTELPWILEVAKALTIPETIEL VA ATIOAUMAivov Tal,
va KabapidovTal Kal va amooTEpWVOVTAl dEOVTWE TPV Amtd TNV TPWTN XPHoN.
Avatpé€te ot Odnyieg kaBaplopoy, ATOAUMAVONG KAl ATIOOTE(PWONG 0TN
dlevBbuvon www.polydentia.ch.

Edappoyn

@ nNapaoksudote ™V KoAdTATA: Adalpéote TNV TEPNJOVIKA BAABN Kal
TIPOETOILACTE TO DOVTL UE CUVTNPENTIKA TIAPACKEUN Katnyopiag Il. Akoua kat av n
eTtadn dev ExeLKATAOTPADEI TEAEIWG, TO TEXVNTO TOlXWUA UTTOPEL va ToTtoBeTNOEL.
(@ TomoBsTAGTE TO TEXVATO TOIXWHA: ETIAEETE €val KATAAANAO TEXVNTO TOiXWHA
oUudwva pe t™n HopdoAoyia Tou dovTioU Kal Tov TUTO TNG ATIOKATACTACNG.
TomoBeTACTE TO JLAUOPDWUEVO THNUATIKO TEXVNTO TOIXWHUA UE TNV KOIAN dkpn
TIPOC TO OUYKAELOLOKO OPLO XPNOLUOTIOIWVTAG Ta OAKTUAA oag i ue AaBida.
® TomoB£Tnon odivag: EAEETE TNV KATAAANAOU peyEBouc odriva myWedge yia
VA KAEIOETE TO OUAIKO OPLO KAL ELCAYAYETE TN 0TaBePd. OTav XpelddeTal, KOATAOTE
€va OAKTUAO ETIAVW OTO TEXVNTO TOIXWHA YIA VA ATTODUYETE TUXOV HETATOTILON
KATA TN SIAPKELA TNE TOTIOBETNONG TNE odrvac. @ TomoOetiote To myRing Forte:
Avoi€te 1o myRing Forte xpnolpotmowwvtag tn AaBida myForceps tng Polydentia.
ALEUPUVETE TO TO0O, 600 £ival APKETO yla TV TOTOOETNONA TOU ETAVW OTO OOVTL
ToTOOETAOTE TIPOCEKTIKA TO myRing Forte emdvw aro tn odbrva, 66o 1o duvatov
o KovTd ota oUAd. B AlaMopdWOoTE TO TEXVATO ToiXWHA: AlaUopdWoTE TO
TEXVNTO TOIXWHA ETIAVW OTO OMOPO JOVTL YA VA ETUTUXETE EEALPETIKN €TAdN,
XPNoloTolVTAC epyaleio Asiavonc e odatptki kepain A AaBida. ® AlevepyRoTe
anokatdotaon TNG KOWOTNTAG: ALEVEPYNOTE ATOKATACTACN TNG KOIAOTNTAG
GUMPWVA LLE TIC 0BNYIEC TOU KATACKEUAGTH TOU ELPPaKTIKoU UMkoU. @) Adatpéate
T0 OUCTNMA TUNHATIKOU TEXVNTOU TOolXWHaAtog: Adalpéote to myRing Forte, tn
odrva Kal To TeXVNTo Toixwia. MPoTeivoule, yia eUKOAN adaipeon Tou TeXvNToU
TOXWHATOG, va XPNolpoTolnoeTe TNV €Ok AaBida myQuickmatrix Forceps
n¢ Polydentia. ® dwipiopa kat oTiABwon: AQAIPECTE TIG UIKPEC TIEPICOELEC E
AETITEG DPELEQ KAL OTN CUVEXELD OTIABWOTE TNV ATIOKATACTACNH CUUPWVA UE TIG
OUOTAOELG TOU KATAOKEUAOTH TWV epyaAsiwy dvipiopatog kat otiABwong.

Anéppwpn

AOYw TNG OUVOEOHC TOUC, TA TEXVNTA TOIXWHATA KAl Ol OPAVES DEV UTIOPOUV
VA AmooTEPWOOUV Kal ETOMEVWG amoteAoUv TpoidvTa piag xpriong. Mnv ta
ETAVAXPNOLOTIOLETE. ATIOPPIPTE CWOTA TA TPOIOVTA TIOU €ival LOAUCUEVES
ME QUVNTIKA MOAUCHATIKEG OUCIEC avOPWTILVNG TIPOEAEUONG, CUMGWVA [E TOUG
TOTILKOUC KAVOVIOUOUC.

Enavenefepyacia Saktuiiou

Ma tv opOn, anoteAeouaTiki kat achain enavenegepyaoia Twv myRing Forte
KAl TWV PUYyXWv Ttoug, dlaBdote TI¢ Odnyieg KABapPIoUoU, aAmMoAUMavVong Kat
arnooteipwong otn dlevbuvon polydentia.ch.

ZUupBOUAEG KAl EEUTIVEG AUCELG
ylatn xprion tou myQuickmat Forte starter kit

Adaipson Twv akpwv @

Ta dkpa TPETIEL va AmocuvappoAoyouvTal Tply and omoladnmote diadkaoia
Kabaplopolu Kal amooteipwong. MNa va adalpéoste Ta AKpa owoTd, eivat
ONUAVTIKO VA JLATNPACETE TA ECWTEPIKA AVATOMIKA TTTEPUYLA. TPARBAETE TA dKpa
KOOTWVTAC TO EEWTEPIKO HEPOC. @ TpaBnfte and EAQ. @ MHN tpaBdte and EAQ.

Tomo0£Tnon Twv AKkpwv oto myRing Forte © ©®

Ta dkpa €lvat avIkATaoTACLMA Kal TIOPEXOVTAL TipoocapTnuéva o€ Zeuyn.
Mmopeite €UkoAa va Ta amooTdoeTe anodeUyovIag TNV Tieon UE Ta dAKTUAQ
ETIAVW OTA ECWTEPLIKA AVATOMIKA TITEPUYLA YLa va Ta dlatnpnoeTe. BeBalwbeite
0Tl Ta dkpa TtomoBetouvtal oto myRing Forte dmwe daivetal otnv ekova.
® OPOH TOMOOGETHIH: To TWAMA OXAUATOC vV Tou myTines TPEMEL va givat
OTPAUMEVO TIPOC TA KATW Yla va xwpéoet tn odrva. OPOH AMOZYNAPMOAOIHIH:
Adalpéote Ta myTines TpaBWVTAC TA Ao To KUPLo cwud. Mnv ta TpaBdate and ta
mtepUyLa.

Anokatdotacn MOD (gyyUg-paonTIKi-Anw) Kat TOAAAMAEG OBOVTIKEG
anokataoctdoeic®

Ot dakTtUAlol myQuickmat Forte sival oxedlaopévol yia va otoldlovtal o €vag
ETAVW 0TOV AAAO yia T dlevépyela amokatdotaong MOD (eyyUG-HaonTIKA-ATIW)
KAl TIOAAATIAWY 0JOVTIKWY ATIOKATACTACEWY. 1. MAPACKEUACTE TIC KOIAOTNTEQ
Omwg meplypddeTal ot odnyieg xprnong, BAua 1. 2. TomoBetAote TEXVNTA
TOLXWMATA KAl 0AVES TOCO 0TNV €yYUC OCO0 KAl TNV ATIw eTiiBAVELQ TOU dOVTIOU
TPOog amokatdotaon. 3. ToroBetnote 10 myRing Forte. 4. OAOKANPWOTE TNV
anokataotaon OTwg meplypadeTal oTiG 0dnyieg xprong, BApata 5 €wg 8.

Anokatdotaocn 6popwv KothothHTwv ©

Ta dkpa tou myRing Forte eivat dlapopdwpéva €Tol WOTE va aykaAldlouv
TNV €yyucg Kal Tnv dnw ermiddvela dUo Tapakeiuevwy SovTiwy. AUTO TO
XOPOAKTNPIOTIKO ETUTPETIEL TNV  aATokatdotacn OUo OHOPWY  KOLAOTATWY
Tautéxpova. 1. MapaoKeEUAOTE TIC KOIAGTNTEG OTIWG TEPLYPAdETAL OTIC 0dNYieg
xpriong, BAua 1. 2. TOTOBETACTE TEXVNTA TOLXWILATA KAl 0PAVEG KAl oTa U0 TIPOC
anokatdotaon dovtia. 3. TormobetAote To myRing Forte. 4. ONOKANPWOTE TNV
arnokataoTaon Onwg MeplypddeTal oTIg 0dnyieg Xprong, BRuata 5 €wc 8.

Enavadopd tou myRing Forte ® @©

Edv to myRing Forte avoifel umepBoAikd, umopel va emavadepOel ek véou
xpnotpotmowwvtag th AaBida myForceps tng Polydentia w¢ €€AG: 1. adalpéote
TIPWTA TA AKPA. 2. TOTIOOETAOTE To MyRing Forte péoa oTig eykotég otn AaBida

3. oupmiéote TN AaBida via va tnv kKAsioete emavadépovtag To myRing Forte oto
TéAelo oxiua tou. @ Migote.

bg - BLATAPCKU

CEKLIMOHHM MaTPUYHM CUCTEMN
BCUYKN MHAMBUAYAAHN KOMMOHEHTM ca ¢ Mapkunposka CE
KOMMNAEKT MEAVLIMHCKM U3ASAUS CaMO 3a NPodecMoHaAHa ynoTpeba

MHCcTpyKuun3aynoTpeba

onucaHue

To3n KOMMAeKT BKAtoYBa myRing Forte, ceKUMOHEH MaTpuyeH MPbCTEH, KOWTO
ce aAanTupa KakTo KbM 3bbM C pasAMYHa BUCOYMHA Ha KOPOHKAaTa, Taka v KbM
LUMPOKN KaBUTETHM npenapauunn, braropapeHne Ha HakpanHuuute cn (myTines
Small, myTines Medium n myTines Large). B cAydYait Ha pa3AMyHa MopdoAorus
Ha 3bbuTe, aBTOKAaBMPYyeMUTE N CMeHsieMUTe myTines MoraT Aa Ce W3MOA3BaT
B3aMMO3aMeHseMO, 3a Aa Ce N0A06PM apanTaumsaTa Ha MaTpuuaTa. KOMNAeKTBT ce
CbCTOMU OT HABOP OT BUCOKOKAYECTBEHN aHAaTOMUYHM MHTEPAEHTAAHM MAACTMaCcoBM
KAMHoBe myWedge. KyxaTa V-o6pa3Ha popma UM NO3BOASIBA Aa Ce KOMMPecKpaT 1
apanTMpaT KbM MHTEPMNPOKCMMaAHaTa aHaTOMUSA Ha 3bbuUTe, KaTo NpeAoTBpaTaBaT
YBPEXAaHeTo Ha nanuaaTta. CekumoHHUTe MaTpuum LumiContrast n QuickmatFLEX
AOMbABAT aCOPTUMEHTa Ha KOMMAEKTa.

CbcTas

myRing Forte: Hepb)aAaeMa cToMaHa | myTines: TepMonAacTMaca

MaTpuum LumiContrast: Hepb)xxaaema cTOMaHa

Matpuum QuickmatFLEX: TutaH | myWedge: TepmMonaacTtMaca

MokasaHus

KoMmnaekTbT myQuickmat Forte starter kit e nokasaH 3a cepro3Ha cenapaumsa Ha
3bba C LeA Cb3AaBaHe Ha KOHTaKTHM TOYKM MPU Bb3CTAHOBSIBAHE Ha KaBUTETW
oT KAac Il. AHaToOMMYHO odopMeHnTe 3bOLIM 3@ MHOMOKpPaTHa ynotpeba myRing
Forte ocurypsiBaT nepdekTHa apanTauma Ha MaTpuuaTa, a myWedge odopmsa
MaTpWyYHaTa AeHTa KbM LiepBMKaAHaTa 30Ha Ha 3bba

MpoTuBonokasaHus
HsiMa nssecTHmn

CTpaHUuYHU edeKTHU
He ca n3BeCTHU CTpaHUYHM edekT. He3abaBHO AOKAAABaWTE 33 BCEKU CEpUO3eH
MHLMAEHT, KaTo Ce CBbPXKeTe C BaLLUsi AUCTPMOBYTOP UAK ¢ Polydentia.

B3auMOAEWCTBUS C APYr¥ MEAULIMHCKY USACAUS UAU MPOAYKTH
He ca n3BecTHM B3aMMOAENCTBUS.

UHdopMauums 3a naumueHTa

He e Heobx0AMMa MHDOPMaLIMA 3a NaLMeHTa, CBbp3aHa ¢ myQuickmat Forte starter
kit.

KoHcepBaLus U cbXxpaHeHUe

CbxpaHsBanTe B YnCTa U CyXa CpeAa, AaAey OT BAara AU NPeKoMepHa BAAXHOCT.

MpeaynpexaeHus

MopaAn HAaAMUYMETO Ha MAAKM U OCTPW KOMMOHEHTW, WM3MOA3BAHETO Ha ryMeH
npeAnasvTeA € 3aAbAXWMTEAHO, 3@ Aa Ce M3berHe CAyYyalHO MOrAblUaHe WUAK
acnupauns. BuHarn ocurypsisante myRing Forte ¢ noMowiTa Ha KoHel, 3a 3b6u.
B cAyyalm Ha CAy4YalHO BAMLLIABaHe Ha KOMMOHeHT Ha myQuickmat Forte starter
kit (MaTpuua, NPbCTEH M HEroBWUTE HakpaWHWLM, KAWMH), NOTbpceTe He3abaBHO
MEAMLMHCKA MOMOL. B CAy4ail Ha MOrAblLaHe Ha KOMMOHEHT OT KOMMAeKTa
myQuickmat Forte starter kit, cMAHO ce npenopbYBa Aa Ce NOTbPCU MEAULIMHCKA
MOMOLL 1 Ad C€ AOKAAM3MPAT MOrbAHATUTE KOMMOHEHTU. AKO CAeA MOrAbLLaHe ce
nosiBu 3aboAsBaHe, He3abaBHO Ce KOHCYATMPaWTe C Aekap. Bcuuku npoaAyKTH 3a
MHOroKpaTHa yrnoTpeba Ha Polydentia ce AOCTaBAT HECTEPUAHU U TPAOBA Aa ce
Ae3nHbeKuMpaT, MoYMCTBAT U CTEPUAM3MUPAT MO MOAXOASLL HAUYMH MPeAn BCsika
ynoTtpeba. Moas, 3ano3HanTe ce ¢ IHCTPYKLUMUTE 3a MOYMCTBaHE, Ae3MHDEKUMS 1
cTepuAmsaLmsa Ha polydentia.ch.

MpuaoXKeHne

@ TMoaroteeTe KaBuTeTa: OTCTpaHeTe Kapuo3HaTa Ae3va W MOAroTBeTe
3bba C KOHCepBaTMBHa Mpenapauus oT KAac Il. Aopu aKo KOHTaKTbT He e
HaMbAHO MPEKbCHAT, MaTpuuaTa MoXe Aa 6bae nocTaseHa. @ MocraBete
MaTpuuata: l3bepete nNoAXOAfAWA MaTpUMyHa AeHTa B 3aBUCUMMOCT  OT
mMopdoArornaTa Ha 3bba M TWNa Ha Bb3CTaHOBABAHETO. [locTaBeTe KOHTypHaTa
CeKLMOHHa MaTpuLa C BAAbOHATUS PbO KbM OKAY3aAHMA PbO, KaTo M3MOA3BaTe
npbcTUTe cu MAKM muHceTa. 3) 3aKAMHBaHe: V36epeTe MOAXOAALMSA pasMep Ha
myWedge, 3a Aa 3aTBOPWUTE TMHIMBAAHaTa rpaHvLla M ro BKapawTe CTabWUAHO.
AKO e HeobXOAMMO, 3aAPBXKTE MPbCTa CM BbPXY A€HTaTa Ha MaTpuuaTa, 33 Aa
n3berHeTe pasmMecTBaHETO I Mo BpeMe Ha 3akAMHBaHeTo. @ MoctaBeTe myRing
Forte: PaslimpeTe myRing Forte c nomoulTa Ha myForceps Ha Polydentia; YeeAunueTte
ro AOCTaATbYHO, 33 Aa IO NMOCTaBUTE BbPXY 3bba. BHMMaTeAHO nocTaBeTe myRing
Forte BbpXy KAMHa KOAKOTO € Bb3MOXHO Mo-paAey ruHrusasHo. ® LUAndosaiite
MaTpuuara: 3a Aa Ce MOAYYN OTAUYEH KOHTaKT, LWANGDOBANTE A€HTaTa KbM CbCeAHUS
3b6 C MOMOLLTa Ha Tonye MAK NuHceTa. (6 Bb3cTaHOBeTe KaBUTeTa: Bb3cTaHoBeTe
KaBWTETa B CbOTBETCTBME C MHCTPYKLMUTE Ha MPOM3BOAUTEAS Ha MaTepuana 3a
3anbaBaHe. @) CBaAeTe CeKLMOHHATa MaTPUYHa cucTeMa: /3saseTe myRing Forte,
KAMHa 1 MaTpuuaTa. HalleTo NpeAAOXeHWe 3a AeCHO OTCTPaHsIBaHe Ha MaTpuLaTa
e Aa M3MoA3BaTe cneunasHaTa nuHceTa Polydentia myQuickmatrix. DUHULIHA

06paboTka M MoAMpaHe: C MOMOLLTa Ha TbHKO 3b6OAEKapCKo 6opye, OTCTpaHeTe
MaAKMA U3AWLIBK OT MaTepuaA, CAeA KOETO MOAMpaiTe Bb3CTaHOBABAHETO
CbrAACHO NPEMNOPbKUTE Ha MPON3BOANTEAS.

UsxBbpAsiHE

[Mopaan CBOSI CbCTaB MaTPULMTE U KAMHOBETE He MoraT Aa Ce CTepUAM3UpaT 1
CAeAOBATEAHO Ca U3AEAMSA 3@ @eAHOKPATHA ynoTpeba. He r’v n3noA3BanTe NOBTOPHO.
M3XBBPAAATE MPaBUAHO YypeAUTe, 3aMbPCEHW C MOTEHUMAAHO WHOEKUMO3HU
BELLLeCTBa OT YOBELLKM MPOM3XO0A, B CbOTBETCTBME C MECTHUTE PA3NOPeALY.

PeKOHAMLIMOHMPaHE Ha NPbCTEHU

3a NpaBUAHO, edPEKTMBHO M 6e30MacHO PeKOHAMLMOHMpPaHe Ha myRing Forte u
HeroBWTe HaKparHWLW, MpoYeTeTe MHCTPYKLMWTE 3a MOYUCTBaHE, Ae3MHbEKUMS 1
cTepuAM3aums Ha polydentia.ch.

CbBeTH 3a U3NOA3BaHe
Ha KoMnAeKTa myQuickmat Forte starter kit

CBaAgHe Ha 3b6uuTe @ B

MpeAn nouncTBaHe n CTepuAM3npaHe 3b6UNTE TPSIGBA Ad Ce Pa3rAobaT. 3a Aa ce
OTCTPAHAT NPABUAHO 3bOLMTE, € BaXXHO Aa Ce 3amassdT BbTPELUHNTE aHAaTOMUYHM
KpUAa. YBepeTe ce, Ye U3AbpreaTte 3b6LMTe, KaTo XBaLaTe BbHLIHATA MM YacT.

@ V3abpnante OTTYK. @ HE abpnaitte OTTYK.

MocTaBsiHe Ha 3b6LMTe Ha myRing Forte © ©®

3b6UMTE Ca CMEeHSeMU 1 Ce AOCTaBAT KaTo UndToBe. MoXeTe AeCHO Aa MaxHeTe
3b6UMTE, KaTO M36SrBaTe HaTUCKA C NPBCTU BbPXY BLTPELUHUTE aHATOMUYHM KPUAQ,
3a Aa M 3anasuTe. YBepeTe ce, Ye 3b6UMTE ca NOCTaBeHM Bbpxy myRingForte,
KaKTO e NnokasaHo Ha cHuMkata. ® MPABUAHO MO3MLMOHUPAHE: V-o6pa3HaTa
yacT Ha myTines TpsibBa Aa e 06bPHATA HAAOAY, 33 A MOXKE A Ce MOCTaBU KAUHDBT.
MPABUAHO PA3IAOBABAHE: M3BaaeTe myTines, KaTo rv n3abpnaTe oT OCHOBHUSA
MM Kopnyc. He AbpnanTe KpuAaTa UM.

MOD 1 Bb3CTaHOBSIBaHUS Ha HAKOAKO 3b6a ()

MpbcTeHnTe myQuickmat Forte ca npoekTupaHu Taka, 4e Aa MoraT Aa ce MocTaBsaT
eAVMH BbPXY APYr 3a M3BbpLlUBaHe Ha MOD v Bb3CTaHOBSIBAHE Ha HSIKOAKO 3bba.
1. MoaroTBeTe KaBUTETUTE, KaKTO € OMUCAHO B WHCTPYKUMUTE 3a ynoTpeba,
cTbrka 1. 2. [locTaBeTe MaTPULMTE U KAMHOBETE BbPXY Me3nanHaTa U AUCTaAHaTa
MOBBPXHOCT Ha 3bba, KOWTO ce Bb3CTaHoBsBA. 3. Mo3numMoHMpanTe myRing Forte.
4. HanpaBeTe Bb3CTaHOBSABAHETO, KaKTO € OMUCAaHO B MHCTPYKLMUTE 3a ynoTpeba,
CTBMNKM 570 8.

Bb3CcTaHOBsIBaHe Ha CbCeAHM KaBuTeTH ©

3b6unTe Ha myRing Forte ca odopMeHn Taka, Ye Aa ce npucnocobaBaT UAEAAHO
KbM Me3MaAHUTE U AUCTAAHUTE MOBBPXHOCTM Ha ABa CbCeAHM 3bba. Ta3n dyHKUmA
NMO3BOASIBA Bb3CTAHOBSIBAHETO Ha ABa CbCEAHW KaBWUTETa €AHOBPEMEHHO.
1.MoAroTBeTE KABUTETUTE, KAKTO € ONMMCAHO B UHCTPYKLMKUTE 3@ ynoTpeba, cTbnkal.
2. ocTaBeTe MaTPULMTE U KAMHOBETE Ha ABaTa 3bba, KOMTO Ce Bb3CTaHOBABAT.
3. MNosnumoHupante myRing Forte. 4. HanpaBeTe Bb3CTaHOBSIBAHETO, KaKTO e
OMMUCaHO B MHCTPYKLMUTE 3@ ynoTpeba, CTbNKM 5 A0 8.

BpbLyaHe B HaYaAHO cbcTosiHMe Ha myRing Forte ® D

Ako myRing Forte e npekaAeHO pa3LUNPeEH, TOM MOXe Aa ObAe CTerHaT OTHOBO
Cc nomouTa Ha myForceps Ha Polydentia no caepaHMs HaumH: 1. MbPBO MaxHeTe
3bbunTe. 2. noctaBete mMyRing Forte B npope3unTte Ha wwunuuTe. 3. NpUTUCHETE
LMNLKTE, 33 Ad BbpHeTe myRing Forte B nepdexTHaTa My dopMa. @ CTucHeTe.

hu - MAGYAR

Szekcionalt matricarendszerek
Minden egyes alkatrész CE-jel6léssel van ellatva
Orvostechnikai eszkdz készlet kizardlag professzionalis haszndlatra

Hasznalati utasitas

Leiras

A készlet része a myRing Forte, egy szekcionalt matricagy(r(, ami a két kilonbozé
koronamagassagu foghoz és a széles el6készitett kavitasokhoz is igazodik a
toldalékainak kdszénhetéen (myTines Small, myTines Medium és myTines Large).
A kuldénbozé fogmorfoldgidk esetében az autokldvozhatd és cserélheté myTines
kombindlva is haszndlhatd, hogy jobb matricaadaptaciot biztositson. A készlet
részét képezik a kulonbdzé magas mindségli myWedge anatdémiai interdentalis
muUanyag ékek. Az Ureges V alakjuk lehet6vé teszi az 6sszenyomdsukat, igy igazodnak
a fog interproximalis anatémidjahoz, megelézve a papilla sértlését. A készletet
LumiContrast és QuickmatFLEX sectional matrices matricak egészitik ki.

Osszetétel

myRing Forte: rozsdamentes acél | myTines: hére lagyulé mianyag

LumiContrast matrices: rozsdamentes acél | QuickmatFLEX matrices: titan
myWedge: hére ldgyuld mlanyag

Javallatok

A myQuickmat Forte starter kit javallata az erés fogszepardcié biztositdsa, hogy
megfelelé érintkezési pontok keletkezzenek a Il. osztalyu kavitdsok restauraldsa
sordn. A myRing Forte anatémiai kialakitdsu Ujrahasznalhaté toldalékai tokéletes
matricaadaptdciot tesznek lehetévé, és a myWedge hozzaigazitja a matricaszalagot
a fog nyaki régiéjahoz.

Ellenjavallatok

Nem ismertek.

Mellékhatasok
Nincsenek ismert mellékhatdsok. Minden sulyos incidenst haladéktalanul jelentsen a
forgalmazodnak vagy a Polydentia vallalatnak.

Kolcsonhatasok mas orvostechnikai eszk6zékkel vagy termékekkel
Nincsenek ismert kélcsdnhatdsok.

Betegtajékoztatas

A myQuickmat Forte starter kit eszk6zh6z kapcsoldddan nincs szikség a beteg
tajékoztatasara.

Tarolds

Tiszta, szaraz, nedvességtol és tulzott paratartalomtol védett kornyezetben térolja.
Figyelmeztetések

Az aprd és éles alkatrészek jelenléte miatt a véletlen lenyelés vagy aspirdcid
elkerilése érdekében kofferdam haszndlata kotelezé. A myRing Forte eszkdzt mindig
fogselyemmel egyitt kell haszndlni. A myQuickmat Forte starter kit valamelyik
komponensének (matrica, gy(rd és toldalékai, szeparaldék) véletlen lenyelése esetén
azonnal forduljon orvoshoz. A myQuickmat Forte starter kit barmely 6sszetevéjének
lenyelése esetén nagyon ajanlott orvosi segitséget kérni és megtaldlni a lenyelt
oOsszetevOket. Ha a lenyelést kovetéen betegség alakul ki, azonnal orvoshoz kell
fordulni. A Polydentia minden tébbszér haszndlhatd eszkdéze nem sterilen kerdl
forgalomba, és az elsé haszndlat el6tt megfeleléen fertétleniteni, tisztitani és
sterilizalni kell. Kérjuk, olvassa el a tisztitasi, fertotlenitési és sterilizalasi utasitdsokat a
www.polydentia.ch weboldalon.

Alkalmazas

(D Készitse el a kavitast: Tavolitsa el a szuvasodast, majd végezze el afog konzervativ
II. osztalyu preparaldsat. A matrica akkor is elhelyezhetd, ha a kontaktus részlegesen
megmaradt. @ Helyezze be amatricat: \Vilassza kiafogmorfolégidnak és arestauracio
tipusdnak megfelelé matricaszalagot. Helyezze el a konturos szekcionalt matricat ugy,
hogy a homoru éle az okkluzalis szél felé nézzen. Haszndlja ehhez az ujjait vagy egy
csipeszt. @) Ekelés: Valassza ki a megfelelé méretli myWedge éket a gingivalis szél
lezardsadhoz, és szorosan illessze be. Ha szlikséges, tartsa az ujjat a matricaszalagon,
hogy megakadalyozza annak elmozdulasat az ékelés soran. @ Helyezze be a myRing
Forte eszkozt: Tagitsa ki a myRing Forte gylr(it egy Polydentia myForceps fogd
segitségével. Novelje akkordra, hogy pontosan poziciondlhassa a fogon. Helyezze
gondosan a myRing Forte eszkozt az ék folé, a lehetdé legkdzelebb az inyhez.
(® Alakitsa a matricat: Az optimalis érintkezés biztositdsa érdekében a megfeleld
eszkozzel hajlitsa a szalagot a szomszédos fog iranyaba. Hasznaljon ehhez golyds
polirozét vagy csipeszt. ® Restauralja a kavitast: A kavitas restauralasakor kovesse
a tdmdanyag gyartojanak utasitasait. @) Tavolitsa el a szekcionalt matricarendszert:
Tavolitsa el a myRing Forte eszkozt, az éket és a matricat. A matrica kdnnyebb
eltavolitdsa érdekében hasznalja a specidlis Polydentia myQuickmatrix Forceps fogot.
Finirozas és polirozas: Tavolitsa el a felesleges anyagot egy vékony furéval. Ezutan
a gyarto ajanlasai szerint finirozhatja és polirozhatja a restauratumot.

Artalmatlanitas

Osszetétellik miatt a matricak és a szeparaléékek nem sterilizalhatok, ezért egyszer
hasznalatos eszkdzok. Ne hasznalja fel Gjra. Az emberi eredet(, potencidlisan fertézé
anyagokkal szennyezett eszk6zoket a helyi el6irdsoknak megfeleléen artalmatlanitsa.
Gydiriifeltjitas

A myRing Forte és toldalékainak megfeleld, hatékony és biztonsagos felujitdsaért
olvassa el a tisztitasi, fert6tlenitési és sterilizalasi utasitdsokat a www.polydentia.ch
weboldalon.

Tippek és tritkkok
amyQuickmat Forte starter kit hasznalatahoz

A toldalékok eltavolitasa ®

A toldalékokat le kell szedni a tisztitas és sterilizdlas el6tt. A toldalékok helyes
eltdvolitdsakor fontos, hogy megérizze a belsé anatdmiai szarnyakat. A toldalékokat
csak a kiilsé részilket megfogva szabad lehizni. @ ITT huzza meg. @ NE ITT
hlzza meg.

A toldalékok felhelyezése a myRing Forte eszkdzre © ©

A toldalékok cserélheték, és parokban kerilnek forgalomba. A toldalékok kdnnyedén
eltavolithatok,abelsé anatomiaiszarnyak épségének megdrzése érdekébennenyomja
meg azokat. Gy6zédjon meg arrdél, hogy a toldalékok az dbran bemutatottak szerint
helyezi a myRing Forte eszkozre. ® HELYES POZICIONALAS: A myTines V alaku
részének lefelé kell néznie, hogy illeszkedjen az ékhez. HELYES SZETSZERELES: A
myTines eszk6zok eltdvolitdsdhoz huzza le azokat a fé eszkdztestrdl. Ne hiizza azokat
a szarnyaknal fogva.

MOD és tébb fog restauralasa ®

A myQuickmat Forte gydr(ket ugy tervezték, hogy egymasra helyezheték legyenek
MOD és tobb fog restaurdldsanak elvégzéséhez. 1. Készitse el a kavitdsokat a
hasznalati utasitds 1. [épésében leirtak szerint. 2. Helyezze a matricdkat és az ékeket
a két restaurdlandd fog mezidlis és disztdlis feluletére. 3. lgazitsa be a myRing
Forte eszkozt. 4. Végezze el a restauracidt a haszndlati utasitds 5-8. lépésében
leirtak szerint.

Erintkez6 kavitasok restauracidja @

A myRing Forte toldalékainak alakja olyan, hogy tokéletesen illeszkednek két
szomszédos fog mezidlis és disztalis felliletéhez. Ez a tulajdonsag lehetévé teszi két
szomszédos fog egy idében torténd restauraciojat. 1. Készitse eld a kavitasokat a
hasznalati utasitas 1. [épésében leirtak szerint. 2. Helyezze a matricdkat és az ékeket
a két restaurdlando fogra. 3. lgazitsa be a myRing Forte eszkozt. 4. Végezze el a
restauraciot a haszndlati utasitds 5-8. Iépésében leirtak szerint.

A myRing Forte alaphelyzetbe allitasa ® (D

A myRing Forte tultagitasa esetén annak feszllése a Polydentia myForceps fogd
segitségével dllithatd vissza az aldbbi médon: 1. elészor tavolitsa el a toldalékokat.

2. helyezze a myRing Forte eszkdzt a fogd vajataiba. 3. szoritsa 6ssze csukodasig,
hogy visszaalljon a myRing Forte tékéletes alakja. @ Szoritsa éssze.

Iv - LATVIESU VALODA

ékérsgriezuma matricas sistémas
Visi atseviskie komponenti ir markéti ar CE zimi
Mediciniska ierices komplekts tikai profesionalai izmantosanai

LietoSanas instrukcijas

Apraksts

Saja komplekta ir ieklauts myRing Forte, Skérsgriezuma matricas gredzens, kas
pateicoties ta izvirzijumiem (myTines Small, myTines Medium un myTines Large)
ir piemérots gan zobiem ar atskirigu krona augstumu, gan arT plasam kavitasu
sagatavém. Krasi atskirigas zobu morfologijas gadijumos, autoklava steriliz&jamie un
nomainamie myTines var tikt nomaintti, lai uzlabotu matricas pielagosanu. Komplekta
ir ieklauts plass myWedge kilu klasts: augstvertigi, anatomiski starpzobu plastmasas
kili. To doba V veida forma lauj tos saspiest un pielagot zoba interproksimalajai
anatomijai, novérsot papilas ievaino$anu. Skérsgriezuma matricas LumiContrast un
QuickmatFLEX papildina komplekta sortimentu.

Sastavs

myRing Forte: nerséjos3ais térauds | myTines: termoplasts

LumiContrast nodalTjumu matricas: nertiséjosais térauds

QuickmatFLEX nodalfjumu matricas: titans | myWedge: termoplasts

Indikacijas

myQuickmat Forte starter kit ir indicéts spécigai zobu atdaliSanai, lai izveidotu
saskares punktus Il klases kavitasu restauracija. myRing Forte anatomiskas formas,
atkartoti izmantojamie zari nodrosina perfektu matricas pielagosanu un myWedge
veido matricas joslu zoba kaklina zona.

Kontrindikacijas

Nav zindmu kontrindikaciju.

Blakusparadibas

Nav zinamu blakusparadibu. Par nopietniem negadijumiem
ir nekavéjoties jazino, sazinoties ar izplatitaju vai uznémumu Polydentia.
Mijiedarbiba ar citam mediciniskam iericém vai produktiem

Nav zinamu mijiedarbibu.

Informacija pacientam

Informaciju par myQuickmat Forte starter kit izstradajumu nav nepiecieSams sniegt
pacientam.

Saglabasana un uzglabasana

Uzglabajiet tira, sausa vidg, sargajot no mitruma vai parmeériga gaisa mitruma
Bridinajumi

Mazu un asu komponentu esamibas dé| obligati jaizmanto gumijas koferdams, lai
noveérstu nejausu norisanu vai noklusanu elpcelos. Vienmér fikséjiet myRing Forte,
izmantojot zobu diegu. Ja myQuickmat Forte starter kit komponents (matrica,
fiksacijas gredzens un ta izvirzijumi, Kilis) nejausi nokluvis elpcelos, nekavéjoties
Vérsieties péc mediciniskas palidzibas. myQuickmat Forte starter kit komponenta
norisanas gadijuma ir stingri ieteikts vérsties péc mediciniskas palidzibas un atrast
noritos komponentus. Ja péc norisanas paradas slimibas pazimes, nekavéjoties
konsultéjieties ar arstu. Visi Polydentia atkartoti lietojamie produkti tiek piegadati
nesterili, un tie ir atbilstosi jadezinficg, janotira un jasterilizé pirms pirmas lietosanas
reizes. Skatiet tiriSanas, dezinfekcijas un sterilizacijas instrukcijas timek|a vietné www.
polydentia.ch.

Lietojums

(D Sagatavojiet kavitati: Nonemiet kariesa bojajumu un péc tam sagatavojiet
zobu ka konservativu Il klases preparatu. Matricu var ievietot arf tad, ja kontakts ir
daléji saglabajies. @ Matricas ievietosana: Izvélieties matricas joslu atbilstosi zoba
morfologijai un restauracijas veidam. Novietojiet izliekto 3kérsgriezuma matricu
ar ieliekto malu pret okluzalo malu. Sim noltikam izmantojiet pirkstus vai pincetes.
® Kilis: 1zvelieties atbilstosa izméra myWedge Kili, lai aizvértu smaganu malu, un
stingri ievietojiet to. Ja nepiecieSams, turiet pirkstu uz matricas joslas, lai nepielautu
tas nobidisanu Kila ievietosanas laika. @ myRing Forte ievietoana: Paplasiniet
myRing Forte ar Polydentia myForceps; paplasiniet to pietiekami, lai to bdtu
iespéjams novietot uz zoba. Piesardzigi novietojiet myRing Forte virs kila péc iespéjas
tuvak smaganam. ® Matricas spodrinadana: Nogludiniet joslu pret blakus eso$o zobu,
lai nodro$inatu optimalu kontaktu. Sim noltkam izmantojiet lodiu spodrinataju vai
pinceti. ® Kavitates atjauno3ana: Atjaunojot kavitati, ievérojiet pildvielas razotaja
noradijumus. @ §I,(érsgriezuma matricas sistémas nopemsana: Nonemiet myRing
Forte, kili un matricu. Lai batu vieglak nonemt matricu, iesakam izmantot Polydentia
myQuickmatrix Forceps knaiblites. @ Apdare un pulésana: Nonemiet lieka materialu
nelielas atliekas ar planu urbi. P&c tam restauraciju var pabeigt un pulét saskana ar
razotaja ieteikumiem.

Iznicinasana

Matricu un kilu sastava dé| tas nevar sterilizét, tapéc tas ir vienreizlietojamas ierices.
Nelietojiet tas atkartoti. Izniciniet ierices, kas piesarnotas ar cilvéka izcelsmes
potenciali infekciozam vielam, saskana ar viet&jiem noteikumiem.

Gredzena rekondicioné@sana
Lai veiktu atbilstoSu, efektivu un droSu myRing Forte un ta izvirzijumu
rekondicionésanu, izlasiet TiriSanas, dezinfekcijas un sterilizacijas instrukcijas

timekla vietné www.polydentia.ch.

Padomiunieteikumi
par myQuickmat Forte starter kit lietosanu

Zarunonemsana® ®

Pirms tiridanas un sterilizacijas zari ir janonem. Lai zarus nonemtu pareizi, ir svarigi, lai
tiktu saglabatas iek$éjas anatomiskas filminas. Gadajiet, lai zari tiktu vilkti, satverot aiz
to aréjas dalas. @ Vilkt SEIT. @ NEVILKT SEIT.

Zaru novieto$ana uz myRing Forte © ©®

Zari ir nomainami un tiek piegadati paros. Jls pavisam vienkarsi varat atdalit
zarus; lai saglabatu iek$gjas anatomiskas filminas, izvairieties no pirkstu radita
spiediena. Parliecinieties, ka zari ir novietoti uz myRingForte ka paradits attéla.
® PAREIZS NOVIETOJUMS: MyTines V-veida dalai jabat pavérstai uz leju, lai taja
varétu ievietot Kili. ATDALIET PAREIZI: Nonemiet myTines, velkot aiz ta galvenas
dalas. Nevelciet aiz izvirzijumiem.

MOD un vairaku zobu restauracijas ®

myQuickmat Forte gredzeni ir konstruéti ta, lai tos varétu salikt citu uz cita, veicot
MOD un vairaku zobu restauracijas. 1. Sagatavojiet kavitates, ka aprakstits lietoSanas
instrukciju 1. darbiba. 2. Novietojiet matricas un kilus uz restauréjama zoba mezialas
un distalas virsmas. 3. myRing Forte ievietosana. 4. Pabeidziet restauraciju, ka
aprakstits lietoSanas instrukciju 5.-8. darbiba.

Blakus eso$o kavitasu restauracija @

myRing Forte zari ir veidoti, lai perfekti pielagotos divu blakus eso$u zobu mezialajai
un distalajai virsmai. ST funkcija lauj vienlaicigi veikt divu blakus esosu kavitasu
restauraciju. 1. Sagatavojiet kavitates, ka aprakstits lietoSanas instrukciju 1. darbiba.
2. Novietojiet matricas un kilus uz abiem restauréjamiem zobiem. 3. myRing Forte
jevietoSana. 4. Pabeidziet restauraciju, ka aprakstits lietoSanas instrukciju 5.-
8. darbiba.

myRing Forte Reset ® D

JamyRing Forte ir parak paplasinats, to var atkal savilkt, izmantojot Polydentia zimola
myForceps $adi: 1. Vispirms nonemiet zarus. 2. Novietojiet myRing Forte knaibliSu
atvéruma. 3. Saspiediet knaiblites, lai myRing Forte atgltu savu idealo formu.
@ Saspiest.

It - LIETUVIY KALBA

Sekcijiniy matricy sistemos

Visi atskiri komponentai pazyméti CE zenklu
Medicinos prietaisy rinkinys - skirta tik profesionalaus
naudojimo reikmémes.

Naudojimo instrukcijos

Aprasymas

Siame rinkinyje yra ,myRing Forte®. Tai sekcijinés matricos Ziedas, kuris dél savo
krastiniy daliy prisitaiko tiek prie skirtingo auks$cio danty vainiky, tiek prie placios
ertmés preparaty (,myTines Small“, ,myTines Medium® ir ,myTines Large“). Jei
danty morfologija nevienoda, autoklavuojamus ir kei¢iamus ,myTines” galima
naudoti pakaitomis, kad pageréty matricos prisitaikymas. Rinkinj sudaro ,,myWedge“
gaminiai. Tai aukstos kokybés anatominiai plastikiniai tarpdanciy pleistai. Jy
tusciaviduré V forma leidzia suspausti dantj ir prisitaikyti prie danty tarpdanciy
anatomijos, apsaugant tarpdancio spenelj nuo pazeidimy. Rinkinio asortimenta
papildo ,,LumiContrast” ir ,QuickmatFLEX" sekcijinés matricos.

Sudedamosios dalys

myRing Forte“: nerldijantysis plienas | ,myTines®: termoplastiné medziaga
,LumiContrast” matricos: nerldijantysis plienas

,QuickmatFLEX*“ matricos: titanas | ,,myWedge*: termoplastiné medziaga

Indikacijos

Rinkinys ,myQuickmat Forte“ sukurtas danty atskyrimui palengvinti, kad atkuriant Il
klasés ertmes bty galima sukurti kontaktinius taskus. ,myRing Forte” anatomiskai
suformuoti daugkartinio naudojimo dantukai uztikrina puiky matricos prisitaikyma, o
,myWedge" danteny srityje suformuoja matricos juostele.

Kontraindikacijos

NeZinomos.

Salutinis poveikis

Zinomy Salutiniy poveikiy néra. Apie bet kokius rimtus incidentus nedelsdami
praneskite savo platintojui arba ,,Polydentia“.

Saveika su kitais medicinos prietaisais arba gaminiais

Zinomy saveiky néra.

Informacija pacientui

Su ,,myQuickmat Forte starter kit“ susijusios informacijos pacientui pateikti nereikia.
Saugojimas ir laikymas

Laikykite Svarioje ir sausoje aplinkoje, apsaugotoje nuo drégmeés.

Ispéjimai

Dél mazy ir astriy komponenty batina naudoti gumine uztvara, kad baty iSvengta
atsitiktinio nurijimo ar jkvépimo. Visada sureguliuokite ,myRing Forte* naudodamisitlg
tarpdanciams valyti. Atsitiktinai jkvépus ,myQuickmat Forte starter kit“ komponento
(matrica, Ziedas ar jo gallnés, pleistas), nedelsdami kreipkités j gydytoja. Prarijus
,myQuickmat Forte starter kit“ komponenta primygtinai rekomenduojama kreiptis |
gydytoja ir surasti prarytas dalis. Jei prarije pasijutote blogai, nedelsdami kreipkités
gydytoja. Visi daugkartinio naudojimo ,,Polydentia“ gaminiai tiekiami nesterilGs ir pries
naudojant pirma karta juos reikia tinkamai dezinfekuoti, nuvalyti ir sterilizuoti. Valymo,
dezinfekavimo ir sterilizavimo instrukcijy iesSkokite adresu www.polydentia.ch.

Naudojimas

@ Ertmés paruodimas: Pasalinkite éduonies pazeidimus ir dant] preparuokite
konservatyviu |l klasés preparatu. Net jei fizinis rySys tarp gretimy danty néra
visiskai nutrikes, matrica vis tiek gali bati jstatoma. @ Matricos jstatymas: Pasirinkite
matricos juostele pagal danties morfologijg ir restauracijos tipa. Pirstais arba pincetu
jstatykite profiliuota sekcijine matrica taip, kad jgaubtasis krastas baty nukreiptas
i okliuzinj krasta. @ Pleisto naudojimas: Pasirinkite tinkamo dydzio ,myWedge®,
kad uzdarytuméte danteny krasta, ir tvirtai jj jstatykite. Prireikus laikykite pirsta
ant matricos juostelés, kad naudojant pleista ji nepasislinkty. @ ,,myRing Forte®
patalpinimas: [Spléskite ,myRing Forte” naudodami ,Polydentia myForceps®. Jj
padidinkite tiek, kad galétuméte uzdéti ant danties. Atsargiai uzdékite ,myRing Forte*
ant pleisto ir jstatykite jj kuo toliau nuo danteny. & Matricos poliravimas: Kad juostelé
gerai priglusty prie gretimo danties, naudodami rutulinj poliruoklj arba pinceta,
nuslifuokite juostele prie gretimo danties. ® Ertmés atstatymas: Atstatydami ertme
laikykités uzpildo medziagos gamintojo nurodymuy. @ Sekcijiniy matricy sistemos
pasalinimas: Nuimkite ,myRing Forte“, pleiSta ir matrica. Norint lengvai pasalinti
matrica, sitilome naudoti specialias ,,Polydentia myQuickmatrix“ Znyples. ® Apdaila
ir poliravimas: Plonu graztu pasalinkite medziagos pertekliy. Tada galite apdailinti ir
poliruoti restauracija pagal gamintojo rekomendacijas.

Salinimas

Dél jy sudéties matricy ir pleisty negalima sterilizuoti, todél tai yra vienkartiniam
naudojimui skirtos priemonés. Nenaudokite jy pakartotinai. Prietaisus, uzterStus
potencialiai uzkre¢iamomis Zmogaus kilmés medziagomis, Salinkite tinkamai,
laikydamiesi vietos taisykliy.

Ziedo atnaujinimas

Norédami tinkamai, veiksmingai ir saugiai atnaujinti ,myRing Forte” ir jo gallnes,
skaitykite Valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo instrukcijas adresu www.
polydentia.ch.

Praktiniai rinkinio

myQuickmat Forte starter kit naudojimo patarimai
Dantuky pasalinimas ® ®

Pries$ valant ir sterilizuojant reikia iSardyti dantukus. Norint teisingai pasalinti dantukus,

svarbu iSsaugoti vidinius anatominius §parne|ius; |sitikinkite, kad dantukus istraukiate
suéme uz isorinés dalies. @ Trauktiis CIA. €15 CIANETRAUKTI.

Dantuky tvirtinimas ant ,,myRing Forte® © ©®

Dantukai yra keiciami ir tiekiami poromis. Dantukus galite lengvai nuimti. Nespauskite
pirstais vidiniy anatominiy sparneliy, kad juos iSsaugotuméte. |sitikinkite, kad ant
,myRingForte” esantys dantukai uzdéti taip, kaip parodyta pateiktame paveikslélyje.
® TEISINGAS ISDESTYMAS: V formos ,myTines“ dalis turi bati nukreipta zemyn, kad
tilpty pleistas. TEISINGAS ISARDYMAS: I$imkite ,myTines“ traukdami uz pagrindines
jy dalies. Netraukite uz sparneliy.

MOD ir keleto danty restauracijos ®

,myQuickmat Forte“ Ziedai yra suprojektuoti taip, kad juos baty galima déti viena
ant kito ir taip atlikti MOD ir keliy danty restauracijas. 1. Paruoskite ertmes, kaip
apradyta naudojimo instrukcijos T punkte. 2. Uzdékite matricas ir pleiStus prie norimo
restauruoti danties mezialinio ir distalinio pavirsiy. 3. Uzdékite ,myRing Forte“.
4. UZbaikite restauracija, kaip aprasyta naudojimo instrukcijos 5-8 punktuose.

Gretimy ertmiy restauravimas @

,myRing Forte“ dantukai yra suformuoti taip, kad puikiai prisitaikyty prie dviejy
gretimy danty tarpiniy ir distaliniy pavirsiy. Si funkcija leidzia vienu metu restauruoti
dvi gretimas ertmes. 1. Paruoskite ertmes, kaip aprasyta naudojimo instrukcijos 1
punkte. 2. Ant abiejy restauruojamy danty uzdékite matricas ir pleistus. 3. Uzdékite
,myRing Forte“. 4. Uzbaikite restauracijg, kaip aprasyta naudojimo instrukcijos
5-8 punktuose.

,,myRing Forte* atitaisymas ® @

Jei ,myRing Forte“ pernelyg issiplétes, ji galima atitaisyti naudojant ,Polydentia
myForceps®, kaip nurodyta toliau: 1. pirmiausia nuimkite dantukus; 2. jstatykite Zieda
i Znypliy griovelius; 3. suspauskite Znyples, kad ,myRing Forte“ jgauty tobula forma.
@ Suspausti.

ro - LIMBA ROMANA

Sisteme matriceale sectionale
Toate componentele individuale sunt marcate CE
Kit de dispozitive medicale exclusiv pentru uz profesional

Instructiuni de utilizare

Descriere

Acest kit contine myRing Forte, un inel de matrice sectionala care se adapteaza atat
dintilor cu coroane de inaltimi diferite, cat si preparatiilor pentru carii de dimensiuni
mari, datorita extremitatilor sale (myTines Small, myTines Medium si myTines Large).
In cazul morfologiilor dentare nesimilare, myTines autoclavabile si inlocuibile pot fi
utilizate interschimbabil pentru a imbunatati adaptarea matricei. Kitul contine o serie
de pene interdentare anatomice myWedge din plastic, de calitate ridicata. Forma lor
concava in V le permite sd se comprime si sa se adapteze la anatomia interproximala
a dintilor, prevenind deteriorarea papilei. Matricele sectionale LumiContrast si
QuickmatFLEX completeaza gama de matrici a kitului.

Compozitie

myRing Forte: otel inoxidabil | myTines: termoplastic

Matrici LumiContrast: otel inoxidabil | Matrici QuickmatFLEX: titan

myWedge: termoplastic

Indicatii

myQuickmat Forte starter kit este indicat pentru separarea puternica a dintelui,
pentru a crea puncte de contact in restaurarea cariilor de clasa Il. Varfurile cu forma
anatomica, reutilizabile ale myRing Forte asigura adaptarea perfecta a matricei, iar
myWedge formeaza banda matricei pana la zona cervicala a dintelui

Contraindicatii
Nu se cunosc.

Efecte secundare
Nu exista efecte secundare cunoscute. Raportati imediat orice incident grav
contactand distribuitorul dvs. sau Polydentia.

Interactiuni cu alte dispozitive sau produse medicale
Nu exista efecte interactiuni cunoscute.

Informatii pentru pacient
Nu sunt necesare informatii pentru pacient cu privire la myQuickmat Forte starter kit.

Protejarea si depozitarea
Depozitati intr-un mediu curat si uscat, ferit de umezeald sau de umiditate excesiva.

Avertismente

Din cauza prezentei componentelor mici si ascutite, este obligatorie utilizarea
unei digi de cauciuc pentru a evita ingerarea sau aspiratia accidentald. Asigurati
intotdeauna myRing Forte cu ajutorul atei dentare. In cazul aspiratiei accidentale a
unei componente myQuickmat Forte starter kit (matrice, inel si extremitatile sale,
pana), solicitati imediat asistentd medicald. In cazul ingerarii unei componente a
myQuickmat Forte starter kit, recomandam insistent sa solicitati asistenta medicala
si s& localizati componenta ingerata. In cazul in care apare o afectiune dupa ingerare,
consultati imediat medicul. Toate produsele Polydentia reutilizabile sunt furnizate
nesterile si trebuie sa fie dezinfectate, curatate si sterilizate corespunzator inainte de
prima utilizare. Consultati instructiunile privind curatarea, dezinfectarea si sterilizarea
la www.polydentia.ch.

Aplicarea

@ Pregatiti cavitatea: Eliminati leziunea carioasa si pregatiti dintele cu o preparare
conservatoare de clasa Il. Chiar daca contactul nu a fost rupt total, matricea poate
fi plasata. @ Amplasati matricea: Selectati o banda de matrice adecvata in functie
de morfologia dintelui si tipul de restaurare. Amplasati matricea sectionald conturata
cu marginea concava spre marginea ocluzald folosind degetele sau penseta. ®
Fixarea cu pana: Selectati dimensiunea potrivita myWedge pentru a inchide marginea
gingivald si introduceti-o ferm. Daca este necesar, tineti un deget pe banda matricei
pentru a evita dislocarea in timpul fixarii. @ Amplasati myRing Forte: Extindeti
myRing Forte cu ajutorul myForceps de la Polydentia; largiti-l numai atat cat este
necesar pentru a-I pozitiona pe dinte. Amplasati cu atentie myRing Forte peste pana
si cat mai departe posibil gingival. ® Slefuiti matricea: Pentru un contact excelent,
slefuiti banda de dintele adiacent folosind o freza sferica sau o penseta. € Restaurati
cavitatea: Restaurati cavitatea conform instructiunilor producatorului materialului de
obturatie. @ Scoateti sistemul de matrici sectionale: Scoateti myRing Forte, pana si
matricea. O sugestie pentru indepdrtarea usoara a matricei este utilizarea clestelui
special myQuickmatrix de la Polydentia. Finisarea si slefuirea: Cu ajutorul unor
freze subtiri, indepartati orice exces mic de material, apoi slefuiti restaurarea conform
recomandarilor producatorului.

Eliminarea

Din cauza compozitiei lor, matricile si penele nu pot fi sterilizate si, prin urmare,
sunt dispozitive de unica folosinta. Nu le reutilizati. Eliminati in mod corespunzator
dispozitivele contaminate cu substante potential infectante de origine umana, in
conformitate cu reglementarile locale.

Reconditionarea inelului

Pentru o reconditionare corespunzatoare, eficientd si sigurd a myRing Forte si
a extremitatilor sale, consultati instructiunile privind curatarea, dezinfectarea si
sterilizarea la www.polydentia.ch.

Sugestii pentru utilizarea myQuickmat Forte starter kit

Scoaterea varfurilor ®

Varfurile trebuie dezasamblate inainte de curatare si sterilizare. Pentru a
scoate varfurile in mod corect, este important sa pdstrati aripile anatomice
interne.  Asigurati-vd cd trageti varfurile prinzdnd de partea externa.
@ Trageti de AICI. @ NU trageti de AICI.

Amplasarea varfurilor pe myRing Forte © ©®

Varfurile pot fiinlocuite si sunt furnizate in perechi. Varfurile pot fi detasate cu usurinta,
evitati presiunea degetelor pe aripile anatomice interne pentru a le proteja. Asigurati-
va ca varfurile sunt amplasate pe myRingForte ca in imaginea. ® POZITIONARE
CORECTA: Forma in V a myTines trebuie sa fie orientata in jos pentru fixarea penei.
DEZASAMBLARE CORECTA: Scoateti myTines trdgand de corpul principal. Nu trageti
de aripi.

MOD si restaurari dentare multiple ®

Inelele myQuickmat Forte sunt proiectate sa fie stivuite unele peste altele pentru a
efectua o restaurare MOD si restaurari dentare multiple. 1. Pregatiti cavitatile conform
descrierii din instructiunile de utilizare, pasul 1. 2. Amplasati matricile si penele
pe suprafetele meziale si distale ale ambilor dinti care urmeaza sa fie restaurati. 3.
Pozitionati myRing Forte. 4. Finalizati restaurarea conform descrierii din instructiunile
de utilizare, pasii 5 la 8.

Restaurarea cariilor adiacente ©

Varfurile myRing Forte au o forma care se adapteaza perfect suprafetelor meziale si
distale a doi dinti adiacenti. Aceasta caracteristica permite restaurarea a doua carii
adiacente in acelasi timp. 1. Pregadtiti cavitatile conform descrierii din instructiunile de
utilizare, pasul 1. 2. Amplasati matricile si penele pe ambii dinti care urmeaza sa fie
restaurati. 3. Pozitionati myRing Forte. 4. Finalizati restaurarea conform descrierii din
instructiunile de utilizare, pasii 5 la 8.

Resetarea myRing Forte ® (D

In cazul in care myRing Forte este extins excesiv, poate fi retensionat utilizand
myForceps de la Polydentia astfel: 1. mai intai scoateti varfurile. 2. amplasati myRing
Forte in canelurile clestelui. 3. strangeti clestele inchis pentru a readuce myRing Forte
la forma sa perfecta. @ Strangeti.

sk - SLOVENCINA

Sekéné matricové systémy
Vsetky jednotlivé komponenty maju oznacenie CE
Suprava zdravotnickych pomécok len na profesiondlne pouzitie

Navod na pouzitie

Popis

Tento balicek obsahuje myRing Forte, sekény maticovy kruzok ktory sa prispésobuje
zubom s roznymi vyskami korunky aj Sirokym preparaciam kazov, vdaka jeho koncom
(myTinies Small, myTinies Medium and myTinies Large). V pripade réznych morfolégii
zubov, autokldvovatelné a vymenitelné myTinies mozno pouzit zamenitelne na
zlepSenie adaptdcie matice.Balicek obsahuje vyber myWedge, vysoko kvaitnych,
anatomickych interdentalnych plastovych klinov. Ich duty tvar pripominajuci pismeno
V umoznuje ich stlacenie a prispésobenie sa interproximdlnej anatémii zubov, ¢im
zabrafuje poskodeniu papily. Sekéné matice LumiContrast a QuickmatFLEX dopliaju
sortiment maticorvej stpravy.

Zlozenie

myRing Forte: Nerezova ocel | myTines: termoplast

LumiContrast sekéné matrice: Nerezova ocel | QuickmatFLEX sekéné matrice: titan
myWedge: termoplast

Indikacie

myQuickmat Forte starter kit je indikovana na silné oddelenie zubov za ucelom
vytvorenia kontaktnych bodov pri oprave kazov triedy Il. Anatomicky tvarované,
opakovane pouzitelné hroty myRing Forte zaistuju dokonalé prispésobenie matice a
myWedge vytvara maticovy pas ku krénej oblasti zuba.

Kontraindikacie

Ziadne nie s zname.

Vedlajsie u¢inky

Neexistuju Ziadne zname vedlajsie ucinky. Akykolvek vazny incident okamzite
nahlaste kontaktovanim vdsho dodavatela produktov Polydentia.

Interakcie s inymi zdravotnickymi zariadeniami alebo produktami

Ziadne zndme interakcie neexistuju.

Informdcie pre pacienta
Pacient nepotrebuje Ziadne informacie ohladom myQuickmat Forte starter kit.

Uchovavanie a skladovanie
Skladujte v ¢istom, suchom prostredi mimo dosahu vlhkosti alebo nadmernej vihkosti
ovzdusia.

Vystrahy

Kvoli pritomnosti malych a ostrych komponentov, je nutné aby sa predislo ich
nechcenému prehltnutiu alebo vdychnutiu pouzitim kofferdamu. Vzdy zabezpecte
myRing Forte pomocou zubnej nite. V pripade vdychnutia komponentu myQuickmat
Forte starter kit (matice, krizok alebo jeho konce, klin) okamzite vyhladajte lekarsku
pomoc. V pripade prehltnutia komponentu myQuickmat Forte starter kit sa odporuca
okamzite vyhladat lekdrsku pomoc a najst prehltnuté komponenty. Ak po prehltnuti
ochoriete, okamzite sa poradte s lekdarom. VSetky opatovne pouzitelné produkty
znacky Polydentia su doddvané v nesterilizovanom stave a musia byt primerane
dezinfikované, ocistené a sterilizované pred prvym pouzitim. Viac informacii ndjdete
v Navode na umyvanie, dezinfekciu a sterilizaciu na stranke www.polydentia.ch.
Aplikacia

(@ Pripravte kaz: Odstrante kazivu léziu a pripravte zub konzervativnym preparatom
triedy Il. Maticaméze byt umiestnend aj ak kontakt nebol tplne preriseny. @ Umiestnite
maticu.: Vyberte primerany maticovy pdsik podla morfoldgie zubu a typu opravy.
Pomocou prstov alebo pinzety umiestnite kontudrovanu sekénd maticu konkavnym
okrajom smerom k okluzalnemu okraju. @ Klinovanie: Vyberte primeranu velkost
myWedge aby ste uzatvorili gingivdlny okraj, a pevne ho vlozte. V pripade potreby
drzte prst na matricovom pdse, aby ste zabranili uvolneniu pocas zaklinovania.
@ Umiestnite myRing Forte: Rozsitre myRing Forte pomocou kliesti myForceps
znacky Polydentia. zvacte ho dostato¢ne na to, aby sa dal umiestnit na zub. Opatrne
umiestnite myRing Forte nad klin najviac gingvélne ako je mozné- ® Vylestite maticu.:
Na vyborny kontakt obtrite pas o susedny zub za pouzitia gulockovej lesticky alebo
pinzety. ® Opravte kaz: Opravte kaz podla instrukcii vyrobcu vyplne. @ Odstraiite
sekciovy maticovy systém: Odstrante myRing Forte, klin a maticu. Nase odporucanie
na lahké odstranenie matice je pouzitie Specidlnych myQuickmatrix kliesti znacky
Polydentia. ® Dokoncovanie a leStenie: Pomocou tenkych fréz odstrante akykolvek
maly prebytok materidlu a potom ndhradu vylestite podla odporicani vyrobcu.
Likvidacia

Matice a kliny nemo6zu byt kvoli ich zloZeniu sterilizované a povazuju sa preto za
jednorazové zariadenia. Nepouzivajte ich opatovne. Zariadenia kontaminované
potencidlne nakazlivymi latkami ludského poévodu, v stlade s miestnymi predpismi.

Regeneracia kriizkov

Aby ste zarucili spravnu, efektivnu a bezpecnu rekonstrukciu myRing Forte a
jeho koncov si precitajte Navod na umyvanie, dezinfekciu a sterilizaciu na stranke
polydentia.ch.

Tipy na pouzivanie myQuickmat Forte starter kit

Odstrafiovanie najmensej velkosti ® ®

Najmensia velkost musi byt pred cistenim a sterilizdciou rozobrand. Aby ste
ju odstranili spravne, je dolezité aby sa zachovali vnutorné anatomické kridla.
Uistite sa, Ze ich tahate uchopenim za vonkajsiu ¢ast.

@ Tahajte ODTIALTO. @ ODTIALTO NETAHAJTE.

Umiestnenie najmensich &asti na myRing Forte © ©®

Najmensie Casti st vymenitelné a doddvaju sa v paroch. Najmensie Casti mozete
jednoducho odpojit, neaplikujte tlak prstami na interné anatomické kridla, aby sa
zachovali. Uistite sa Ze najmensie ¢asti si umiestnené na myRingForte tak ako na
obrazku. ® SPRAVNE UMIESTNENIE: Sekcia tvaru V myTines musi smerovat dolu
aby dokazala udrzat klin. SPRAVNE ROZOBRANIE: Odstrante myTines tahanim z ich
hlavného tela. Netahajte za ich kridla.

MOD a oprava viacerych zubov ®

krazky myQuickmat Forte su navrhnuté tak, aby sa dali na seba umiestnit na
vykonanie MOD a viaceré opravy zubov. 1. Pripravte kazy tak ako je to opisané
v ndvode na pouzitie, v kroku 1. 2. Umiestnite matice a kliny na meziadlne a distdine
povrchy opravovaného zubu. 3. Umiestnite myRing Forte. 4. Dokoncite opravu tak
ako je to opisané v ndvode na pouzitie, v krokoch 5 az 8.

Oprava susednych kazov ©®

Najmensie Casti myRing Forte su tvarované tak, aby sa perfektne prisposobili
mezidlnym a distalnym povrchom dvoch susednych zubov. Tato vlastnost umoznuje
sticasnu opravu dvoch susednych kazov. 1. Pripravte dutiny podla popisu v ndvode na
pouzitie, v kroku 1. 2. Umiestnite matice a kliny na oba zuby, ktoré sa opravuju

3. Umiestnite myRing Forte. 4. Dokoncite opravu tak ako je to opisané v ndvode na
pouzitie, v krokoch 5 az 8.

Reset myRing Forte ® D

Ak sa myRing Forte prili$ roztiahne, moze byt opatovne napnuty pomocou Kliesti
myForceps znacky Polydentia nasledovne: 1. najprv odstrdnte najmensie Casti

2. umiestnite myRing Forte do zarezov na klieStoch. 3. stlacte klieSte aby ste vratili
myRing Forte do jeho idedlneho tvaru. @ Stlacte.

en: Item number. de: Katalognummer. fr: Numéro de catalogue.

it: Numero di catalogo. es: Numero de catalogo. pt: Niumero de catélogo.

no: Katalognummer. et: Kataloogi number. fi: Luettelonumero

sv: Katalognummer. da: Katalognummer. cs: Cislo polozky. tr: Katalog numarasi.
el: AplOudg katahodyou. bg: HoMep Ha apTukyaa. hu: Termékszam.

Iv: Kataloga numurs. It: Katalogo numeris. ro: Numar catalog. sk: Katalégové Cislo.

en: Batch code. de: Chargennummer. fr: Référence du lot. it: Numero di lotto.
es: Codigo de lote. pt: Codigo de lote. no: Batch-kode. et: Partiinumber.

fiz Erakoodi. sv: Partinummer. da: Batchnummer. cs: Kod $arze. tr: Parti kodu.
el: Kwdkog maptidac. bg: Koa Ha naptuaata. hu: Tételszam. Iv: Partijas kods.
It: Partijos kodas. ro: Cod lot. sk: Kéd Sarze.
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en: Consult instructions for use. de: Gebrauchsanweisung beachten. fr: Consulter le
mode d’emploi. it: Consultare le istruzioni per 'uso. es: Consultar las instrucciones
de uso. pt: Consultar as instrucdes de utilizacdo. no: Se bruksanvisningen.

et: Lugege kasutusjuhendit. fi: Lue kayttoohjeet. sv: Se bruksanvisningen.

da: Se brugsanvisning. cs: Postupujte podle navodu k pouziti. tr: Kullanim
talimatlarina bakin. el: AlaBdote Ti¢ 0dnyieg Xprong.. bg: BuxTe MHCTPYKUMNTE 33
ynotpeba. hu: Olvassa el a hasznalati utasitast. Iv: Skatiet lietosanas instrukcijas.

It: Zr. naudojimo instrukcijas. ro: Consultati instructiunile de utilizare. sk: Pre¢itajte
si pokyny na pouzitie.

en: Do not reuse. de: Nicht wiederverwenden. fr: Ne pas réutiliser.

it: Non riutilizzare. es: No reutilizar. pt: Nao reutilizar. no: Skal ikke brukes om igjen.
et: Arge taaskasutage. fi: Ei saa kayttaa uudelleen. sv: Fér ej teranvandas.

da: Ma ikke genanvendes. cs: Nepouzivejte opakované. tr: Tekrar kullanmayin.

el: Na unv emavaxpnooroleital. bg: He nsnoassaiite nostopHo. hu: Ne hasznalja
fel Ujra. Iv: Nelietot atkartoti. It: Nenaudoti pakartotinai. ro: A nu se reutiliza.

sk: Nepouzivat opakovane.

en: Manufacturer. de: Hersteller. fr: Fabricant. it: Fabbricante. es: Fabricante.
pt: Fabricante. no: Produsent. et: Tootja. fi: Valmistaja. sv: Tillverkare.

da: Producent. cs: Vyrobce. tr: Uretici. el: Kataokeuaotrc. bg: MpoussoanTeA.
hu: Gyarto. Iv: Razotajs. It: Gamintojas. ro: Producator. sk: Vyrobca.
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en: CE mark. de: CE-Kennzeichnung. fr: Marquage CE. it: Marchio CE. es: Marca CE.
pt: Marca CE. no: CE-merke. et: CE-margis. fi: CE-merkki. sv: CE-markning.

da: CE-maerke. cs: Oznaceni CE. tr: CE isareti. el: “UuBolo CE. bg: Mapkuposka CE.
hu: CE-jel6lés. Iv: CE mark&jums. It: CE Zenklas. ro: Marcaj CE. sk: Znacka CE.
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en: Ultrasonic bath. de: Ultraschallbad. fr: Bain a ultrasons. it: Bagno ad ultrasuoni.
es: Bafo ultrasénico. pt: Banho ultrassénico. no: Ultralydbad. et: Ultrahelivann.

fi: Ultradanikylpy. sv: Ultraljudsbad. da: Ultralydsbad. cs: Ultrazvukova koupel.

tr: Ultrasonik banyo. el: Aoutpo unteprixwv. bg: YATpassykoBa BaHa.

hu: Ultrahangos furdé. Iv: Ultraskanas vanna. It: Ultragarsiné vonelé.

ro: Baie cu ultrasunete. sk: Ultrazvukovy kupel.

en: Washer-disinfector for thermal disinfection. de: Geeignet fur die Reinigung

im Thermodesinfektor. fr: Laveur-désinfecteur pour la désinfection thermique.

it: Disinfettore per disinfezione termica. es: Lavadora desinfectadora para
desinfeccion térmica. pt: Maquina de lavar/desinfetar para desinfecdo térmica.

no: Vaske-desinfektor for termisk desinfisering. et: Termodesinfektsiooni pesur-
desinfitseerimisseade. fi: Pesu-desinfiointilaite lampddesinfiointiin.

sv: Disk-desinfektor for termisk desinficering. da: Vaskedesinfektor til termisk
desinfektion. ¢s: Myci a dezinfekéni zatizeni s tepelnou dezinfekci. tr: Termal
dezenfeksiyon icin yikayici-dezenfektor. el: MAUVTAPLO-ATIOAUMAVTAPAG YIa OEPULIKA
aroAuuavon. bg: MuaaHo-Ae3MHdeKUMOHHa MaLMHa 3a TepMUYHA Ae3uHbeKLMs.
hu: Moso-fertétlenitd a termikus fertétlenitéshez. Iv: Mazgasanas-dezinfekcijas
ierice termalai dezinfekcijai. It: Terminio dezinfekavimo plautuvas. ro: Masind

de spalat si dezinfectat pentru dezinfectie termica. sk: Umyvacie/dezinfekéné
zariadenie na tepelnu dezinfekciu.

en: Sterilizable in a steam sterilizer (autoclave) at the temperature specified.

de: Im Dampfsterilisator (Autoklaven) sterilisierbar bei der angegebenen
Temperatur. fr: Stérilisable dans un stérilisateur a la vapeur (autoclave) a la
température spécifiée. it: Sterilizzabile a vapore (autoclave) alla temperatura
specificata. es: Esterilizable en un esterilizador de vapor (autoclave) a la
temperatura especificada. pt: Esterilizavel num esterilizador a vapor (autoclave)
a temperatura especificada. no: Kan steriliseres i dampsterilisator (autoklav) ved
spesifisert temperatur. et: Steriliseeritav aursterilisaatoris (autoklaav) kindlaks
maaratud temperatuuril. fi: Steriloitavissa hdyrysterilointilaitteessa (autoklaavi)
maaritetyssa lampotilassa. sv: Kan steriliseras i angsterilisator (autoklav) vid
angiven temperatur. da: Steriliserbare i en dampsterilisator (autoklave) ved den
angivne temperatur. cs: Lze sterilizovat v parnim sterilizatoru (autoklavu) pfi
stanovené teploté. tr: Buharli sterilizasyon cihazinda (otoklav) belirtilen sicaklikta
sterilize edilebilir. el: ATlOOTEPWOLO O ATIOOTEPWTH ATUOU (AUTOKAUGTO) 0TV
Kaboplopévn Beppokpacia. bg: Moxe Aa ce CTepUAM3MPA B NapeH CTEPUAM3ATOR
(aBTOKA@B) Npu NocoyeHata Temnepatypa. hu: Gézsterilizéloban (autoklavban)

a megadott hémérsékleten sterilizalhato. Iv: Sterilizéjams tvaika sterilizatora
(autoklava) pie noraditas temperatiras. It: Galima sterilizuoti gary sterilizatoriuje
(autoklave) nurodytoje temperatiroje. ro: Sterilizabil intr-un sterilizator cu abur
(autoclava) la temperatura specificata. sk: Mozno sterilizovat v parnom sterilizatore
(autoklave) pri uvedenej teplote.

en: Medical Device. de: Medizinprodukt. fr: Dispositif médical. it: Dispositivo
medico. es: Producto sanitario. pt: Dispositivo médico. no: Medisinsk utstyr.

et: Meditsiiniseade. fi: Laakinnallinen laite. sv: Medicinteknisk produkt. da:
Medicinsk udstyr. cs: Zdravotnicky prostfedek. tr: Tibbi Cihaz. el: latpotexvohoyiko
Tipoidv. bg: MeanumnHcko nsaeame. hu: Orvostechnikai eszkdz. Iv: Mediciniska ierice.
It: Medicinos priemoné. ro: Dispozitiv medical. sk: Zdravotnicka pomaocka.

en: European Authorized Representative. de: Autorisierte Vertretung in Europa.
fr: Représentant autorisé européen. it: Rappresentante Autorizzato Europeo.
es: Representante autorizado europeo. pt: Mandatario europeu. no: Autorisert
representant i EU. et: Euroopa volitatud esindaja. fi: Valtuutettu edustaja
Euroopassa. sv: Auktoriserad europeisk representant. da: Autoriseret europaeisk
repraesentant. cs: Zplnomocnény zastupce pro Evropu. tr: Avrupa'da Yetkili
Temsilci. el: EEouclodotnuévog avtimpdowtog otny Eupwrn. bg: Esponeiicku
yMbAHOMOLLEeH NpeacTaBuTeA. hu: Eurdpai meghatalmazott képviseld.

Iv: Pilnvarotais parstavis Eiropa. It: |galiotasis atstovas Europoje. ro: Reprezentant
autorizat in Comunitatea Europeana. sk: Splnomocneny zastupca na uzemf
Eurépskeho spolocenstva.

en: Importer. de: Importeur. fr: Importateur. it: Importatore. es: Importador.
pt: Importador. no: Importgr. et: Importija. fi: Maahantuoja. sv: Importor.
da: Importar. cs: Dovozce. tr: ithalatci. el: Eloaywyéag. bg: BHocuTea.

hu: Importér. Iv: Importétajs. It: Importuotojas. ro: Importator. sk: Dovozca.

en: Unique Device Identification. de: Einmalige Produktkennung. fr: Identifiant
Unique Des Dispositifs. it: Identificatore Univoco del Dispositivo. es: Identificador
Unico Del Producto. pt: Identificacdo Unica Do Dispositivo. no: Unik
Enhetsidentifikator. et: Kordumatu Identifitseerimistunnus. fi: Yksilollisella
Laitetunnisteella. sv: Unik Produktidentifiering. da: Unik Udstyrsidentifikationskode.
cs: Jedine¢nym Identifikdtorem Prostredku. tk: Benzersiz Cihaz Tanimlayicisi.

el: ATIoKAELOTIKO AvayVwpIoTIKO TexvoAoyikoU MpoidvToc. bg: YHukaneH
NaeHTndUKaTop Ha M3aeausTa. hu: Egyedi Eszkdzazonosito. Iv: lerices Unikalais
Identifikators. It: Unikalusis Priemonés Identifikatorius. ro: Identificator Unic Al Unui
Dispozitiv. sk: Unikatny Identifikdtor Pomocky.



